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Abstrakt 
Cieľom tejto diplomovej práce je popísať základné meracie metódy mikro-
elektromechanických inerciálnych snímačov, ich fyzikálne princípy a chyby.  
Meranie inerciálnych snímačov je veľmi dôležité pre parametrizovanie chýb  
a ich následný matematický popis, pomocou ktorého môžeme minimalizovať vplyv 
chýb pri navigácii.  
Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie automatizovaného meracieho 
reťazca určeného na meranie stability výstupu inerciálnych snímačov. V reťazci  
je použitý hardvér a softvér od firmy National Instruments. Ďalej sa práca zaoberá 
samotným meraním siedmych inerciálnych snímačov pracujúcich na troch rôznych 
fyzikálnych princípoch.  
Okrem vytvorenia meracieho reťazca bolo výsledkom práce určenie troch 
parametrov inerciálnych snímačov, ktoré popisujú správanie ofsetu snímača. 
 
 
 
 
 
 
 
Kľúčové slová 
MEMS inerciálne snímače, akcelerometer, gyroskop, meranie inerciálnych snímačov, 
chyby inerciálnych snímačov 
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Abstract 
The aim of this master’s thesis is to describe the basic measurement methods  
of micro-electromechanical inertial sensor, their physical principles and errors. 
Measurement of inertial sensors is very important for the parameterization of their 
errors and their subsequent mathematical model by which it is possible to minimize the 
measurement error impact on inertial navigation. 
The practical part is dedicated to create automated measurement setup for 
measurement stability of the offset. Hardware and software from National Instruments 
is used in measurement chain. The work is next focused on measuring seven inertial 
sensors based on three different physical principles.  
   In addition to creating measurement setup, we also defined three inertial sensor 
parameters, describing theoretical behavior of the sensor output.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
MEMS inertial sensor, accelerometer, gyroscope, inertial sensor measurement, inertial 
sensor errors 
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1 ÚVOD 
Táto práca sa zaoberá popisom chýb a testovaním mikro-elektromechanických, 
v nasledujúcom texte už len MEMS, inerciálnych snímačov. V praxi sa inerciálne 
snímače používajú najmä na určovanie pozície v inerciálnych navigáciách, spresňovanie  
GPS navigácií po strate signálu zo satelitu, na detekciu nárazov v automobilovom 
priemysle, ale aj v hernom priemysle.  
Pozíciu počítame zo znalosti priamočiareho pohybu telesa a jeho natočenia.  
Pre určovanie priamočiareho pohybu sa používajú akcelerometre. Ich výstupnou 
hodnotou je zrýchlenie, ktoré sa musí pre zistenie polohy dvakrát integrovať.  
K základným fyzikálnym princípom, ktoré sa v MEMS akcelerometroch používajú, 
patria kapacitný, piezoelektrický, tepelný a v súčasnosti menej sa vyskytujúci 
piezorezistívny. Každý z fyzikálnych princípov má svoje výhody a jeho použitie závisí  
od danej aplikácie.  
Zistenie uhlovej pozície vykonávame pomocou gyroskopov, ktorých výstupnou 
hodnotou je uhlová rýchlosť. Aby sme dostali hodnotu natočenia musíme výstup, 
podobne ako pri akcelerometroch, integrovať. Najpoužívanejšie princípy u MEMS 
gyroskopov sú Ring gyroskop, Dual Mass gyroskop, Tunning Fork gyroskop.  
Pri vyhodnocovaní pozície u inerciálnej navigácie je potrebné integrovať signál  
z gyroskopu a aj z akcelerometra. S integráciou sa však integrujú aj chyby, ktoré  
sa v snímači akumulujú a spôsobujú chybu navigácie. Toto je nežiaduci jav,  
ktorému sa snažíme predísť pomocou identifikácie chýb, ich následnej kvantifikácii 
a následným odstránením pomocou kalibrácie alebo kompenzáciou.  
Základné chyby, ktoré určujú cenu a kvalitu MEMS snímačov, sú Angle random 
walk, pri snímačoch zrýchlenia Velocity random walk, ktorý vyjadruje chybu 
po integrácii a bias stability. Bias stability sa skladá z dvoch častí Bias ofset a Bias drift.  
Tak, ako chyby môžeme rozdeliť na statické a dynamické, aj metódy ich merania 
môžeme rozdeliť rovnakým spôsobom na statické a dynamické. Meranie parametrov 
MEMS snímačov je veľmi náročné na vybavenie laboratórií. Väčšinou sa jedná 
o špecializované pracoviská určené pre meranie inerciálnych snímačov.  
Tieto pracoviská si vyžadujú špeciálne vybavenie ako napríklad vibračné stoly, rotačné 
stoly, nárazové stoly, tepelné komory, vibračne odizolované laboratória a podobne. 
V tejto práci som sa zameral na popis základných metód, ktoré sa používajú  
pre meranie MEMS inerciálnych snímačov. Popísal som základné chyby, ktoré 
sa vyskytujú pri inerciálnych MEMS snímačoch.  
V praktickej časti som sa venoval meraniu stability ofsetu, ktorý je súčasťou 
statických testov stability. Porovnal som výsledky premerané na rôznom hardvéry. 
Následne som stanovil tri parametre snímačov, ktoré popisujú správanie ofsetu. 
Výsledky dosiahnuté na snímačoch s rozdielnym fyzikálnym princípom som takisto 
porovnal a vyhodnotil. 
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2 INERCIÁLNE SNÍMAČE A ZDROJE ICH 
CHÝB 
Ako som spomínal v úvode, inerciálne MEMS snímače sa používajú na určovanie 
polohy, ale takisto sa môžu použiť napríklad na detekciu nárazu v autách, snímanie 
vibrácií a otrasov, ich využitie je všestranné. Použitie MEMS inerciálnych snímačov 
závisí taktiež od použitého fyzikálneho princípu, na ktorom daný snímač pracuje. 
V nasledujúcej sekcii charakterizujem základné fyzikálne princípy, ktoré  
sa v dnešnej dobe nachádzajú na trhu s MEMS inerciálnymi snímačmi. Ďalej sa budem 
venovať teoretickému popisu základných chýb, ktoré sa u týchto snímačov vyskytujú. 
 
2.1 Akcelerometre 
2.1.1 Princíp akcelerometra 
V dnešnej dobe sú akcelerometre skoro najviac rozšíreným typom snímačov. 
Hlavnou veličinou, ktorú akcelerometre snímajú je zrýchlenie. Akcelerometre dokážu 
merať statické aj dynamické zrýchlenie. Statické (gravitačné) zrýchlenie je pri meraní 
prítomné vždy a musí sa pri meraní dynamického zrýchlenia odstraňovať pomocou 
filtrácie. Schopnosť snímača merať statické zrýchlenie závisí od princípu vyhotovenia 
(kapacitný, tepelný, piezorezistívny, piezoelektrický). V angličtine sa často objavuje  
aj názov force sensor alebo specific force sensor (SFS). Definícia tohto pojmu znie 
„Specific force, označovaná vektorom a, označuje celkový newtonov vektor sily F, ktorý 
pôsobí na teleso (vozidlo) o hmotnosti M t.j. 
  
 
 
           (2.1) 
a obvykle pôsobí v osiach telesa x, y a z , preto a[ax,ay, az]
T
 “([1], s. 139), 
kde T označuje transponovaný vektor. Často sa pre meranie používajú namiesto 
trojosích snímačov jednoosé, ktoré by mali mať minimálnu chybu ortogonality a vyššiu 
presnosť. 
Výraz Specific force sensor sa začal používať preto, lebo snímač nemeria priamo 
akceleráciu. Danú skutočnosť je najlepšie zobraziť na príklade podľa literatúry [1], kedy 
teleso vybavené akcelerometrom padá voľným pádom. Teleso dosiahne zrýchlenie 
9,81 m/s
2
 za čas t, pričom na výstupe akcelerometra bude stále nula. Je to spôsobené 
tým, že gravitačná sila pôsobí ako na celé teleso, tak aj na samotný akcelerometer 
rovnako. 
Špecifická sila a gravitačná sila majú rovnakú veľkosť pokiaľ uvažujeme prostredie, 
v ktorom na teleso nepôsobí gravitačná sila. Také prostredie sa však na Zemi 
nenachádza. Pri vyčítavaní dát z akcelerometra musíme zistiť pôsobiace inerciálne sily 
bez pôsobenia gravitačnej sily, prípadne jej vplyvov k danej polohe telesa. 
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2.1.2 Piezoelektrické akcelerometre  
V týchto akcelerometroch sa využíva piezoelektrický materiál, u ktorého 
sa uplatňuje piezoelektrický jav. Pôsobením na piezoelektrický materiál určitým 
mechanickým namáhaním vznikne na jeho povrchu zdanlivý náboj, na ktorom 
sa po priložení elektród vytvorí skutočný náboj, ktorý je úmerný danému 
mechanickému namáhaniu. U akcelerometrov je veľkosť mechanického namáhania 
úmerná danému zrýchleniu. 
Zisťovanie hodnoty veľkosti náboja, vytvoreného na piezokryštalickom materiáli, 
môže byť priame alebo nepriame [2]. Pri priamom meraní sa sníma pomocou 
vyhodnocovacieho obvodu, ktorý sa vyznačuje vysokou impedanciou a u nepriameho 
sa musí náboj prevádzať na napäťový výstup s malou impedanciou. Tento postup 
sa používa častejšie. Pokiaľ na akcelerometer nepôsobí žiadne vonkajšie zrýchlenie, 
okrem gravitačného, t.j. je v kľude, negeneruje sa žiadny náboj. Táto vlastnosť nám 
hovorí, že piezoelektrický akcelerometer nie je schopný merať statické alebo inak 
gravitačné zrýchlenie, ako aj nízke hodnoty zrýchlenia. 
 
2.1.2.1 Základný princíp funkcie 
 Vo všeobecnosti sa piezoelektrický snímač skladá z dvoch základných častí [2]. 
Prvou je samotný piezoelektrický materiál, ktorý slúži na meranie zrýchlenia a druhou 
seizmická hmota snímača slúžiaca k prevodu zrýchlenia na silu.  
Príklad konštrukcie piezoelektrického snímača je zobrazený na obrázku č. 2.1. 
Spodná časť piezoelektrického materiálu je pripevnená k základni snímača. 
Na piezoelektrický materiál je pripevnená seizmická hmota. Ak začneme 
akcelerometrom pohybovať, potom začne pôsobiť na piezoelektrický materiál sila,  
ktorá vygeneruje náboj. Veľkosť seizmickej hmotnosti sa nemení.. Keď vychádzame  
z Newtonovho zákona (F = m.a), vygenerovaný náboj bude úmerný pôsobiacemu 
zrýchleniu. Vlastnosti snímača závisia od vyhotovenia akcelerometra, nábojovej 
citlivosti a napäťovej citlivosti [2]. 
 
Obrázok č. 2.1  Príklad piezoelektrického akcelerometra  
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Meranie prebieha len vo frekvenčnom pásme akcelerometra, ktoré je dané jeho 
vyhotovením. To je spôsobené tým, že citlivosť je často významne závislá  
na frekvencii. Tento typ snímača môžeme považovať za určitý druh pásmovej priepuste. 
Frekvenčné obmedzenia akcelerometra sú dané seizmickou hmotnosťou 
a piezoelektrickým materiálom, ktoré predstavujú pružnú hmotu systému. Táto hmota 
sa správa ako pružina, ktorá má vlastnú rezonanciu a limituje použitie akcelerometra. 
Čím väčšia je rezonančná frekvencia pružnej hmoty, tým väčší  
je pracovný rozsah. To dosiahneme znížením hmotnosti seizmickej hmoty, 
čo má za následok zníženie celkovej citlivosti snímača.  
Tento druh snímačov nie je medzi MEMS taký rozšírený ako napríklad kapacitné. 
Je to spôsobené tým, že monokryštály sa veľmi ťažko integrujú do MEMS. 
Dajú sa použiť napríklad pri tunning fork gyroskopoch, kedy sa  snímacie zariadenie 
skladá len z jedného materiálu [3].  
  
2.1.3 Piezorezistívne akcelerometre  
Piezorezistívne akcelerometre [2] využívajú zmenu odporu vhodného deformačného 
člena spojeného so zotrvačnou hmotou. Vplyvom mechanického namáhania, 
spôsobeného pôsobiacim zrýchlením, dochádza k zmene rezistivity v deformačnom 
člene, ktorá sa mení lineárne s pôsobiacim zrýchlením [3]. Mechanické napätie 
sa vyhodnocuje pomocou polovodičových tenzometrov. Prvý dostupný akcelerometer 
taktiež používal na snímanie zrýchlenia tento princíp. 
Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou výstupu a jednoduchým vyhodnocovacím 
obvodom. Je schopný merať aj statické zrýchlenie. Často sa používa zapojenie 
piezorezistívnych snímačov do wheatstonovho mostíka [2]. Príklad konštrukcie 
piezorezistívneho snímača je na obrázku č. 2.2. 
 
Obrázok č. 2.2  Príklad piezorezistívneho akcelerometra [4] 
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V tomto type akcelerometrov sa najčastejšie používa nosník z piezorezistívneho 
materiálu, ktorý sa ohýba vplyvom pôsobiaceho zrýchlenia. K nosníku je pripevnená 
seizmická hmota. V dôsledku ohybu dochádza k zmene odporu, ktorú snímame 
pomocou tenzometrov. Medzi základné vlastnosti týchto akcelerometrov patrí nízka 
cena a veľká šírka pásma.  
 
2.1.3.1 Základný princíp funkcie 
Pre lepšie pochopenie si môžeme predstaviť, že seizmická hmota akcelerometra 
je len teleso o hmotnosti m, visiace na pružine a pripevnené k rámu snímača.  
Pokiaľ pohybom rámu získa dostatočnú energiu na zmenu polohy, potom táto zmena 
spôsobí deformáciu pružiny, na ktorej je zavesené teleso. Táto deformácia bude úmerná 
zrýchleniu, ktoré pôsobí na samotný snímač. 
Najčastejšie sú nosník a zotrvačná hmota zostavené z kremíka [2]. Pri ohybe  
je napätie najväčšie na povrchu nosníka, kde je snímané polovodičovými tenzometrami. 
Tenzometre sa väčšinou umiestňujú v 1/7 z celkovej dĺžky od miestna votknutia. 
V týchto miestach je napätie najväčšie [5].  
Tak, ako pri každom princípe, aj tu určuje použiteľnosť snímača rezonančná 
frekvencia, ktorá je daná konštrukciou, ďalej tlmenie nosníka a nelinearita snímača [2]. 
Meranie nad rezonančnou frekvenciou je nepoužiteľné. Pri meraní v jednej osi môže 
dôjsť ku chybe, kedy sa nám na výstupe prejaví zrýchlenie aj v iných osiach.  
Táto chyba sa vo väčšine literatúry označuje ako cross-sensitivity (priečna citlivosť).  
Je možné ju minimalizovať konštrukčne v prípade, ak je nosník väčší ako jeho hrúbka. 
Hodnota priečnej citlivosti bude zanedbateľná v pomere s meranou osou.  
Piezorezistívne akcelerometre nachádzajú časté uplatnenie v automobilovom 
priemysle, kde sa napríklad využívajú na snímanie nárazov, pre ich schopnosť samo 
kalibrácie [2]. Je možné jednoducho dosiahnuť vychýlenie nosníka, čím sa simuluje 
zrýchlenie. Pomocou získaného výstupu sa vykonáva teplotná kompenzácia a kalibrácia 
citlivosti. Nevýhodou piezorezistívnych akcelerometrov je vysoká závislosť výstupu 
na teplote, ktorú môžeme čiastočne kompenzovať. 
  
2.1.4 Tepelné akcelerometre  
Tento typ akcelerometrov vyhodnocuje zrýchlenie pomocou zmeny tepla prúdiaceho 
a stojatého vzduchu [2]. Ich veľkou výhodou je, že neobsahujú skoro žiadne 
konštrukčné časti, čo umožňuje ich použitie pre meranie vysokých hodnôt zrýchlenia. 
Tepelné akcelerometre dokážu vydržať zrýchlenie až 50 000 g. Snímač sa prakticky 
nedá zničiť pôsobením obrovských zrýchlení. Ich nevýhodou je značná závislosť  
na zmene okolitej teploty, ktorú sme schopní do istej miery zmierniť pomocou 
kompenzácie teploty.  
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2.1.4.1 Základný princíp funkcie 
 Využíva sa snímanie rozloženia teploty v snímači, t.j. v okolí telesa, ktoré vyhrieva 
okolitý vzduch [2]. Snímanie rozloženia teploty je väčšinou realizované pomocou 
pravidelne rozmiestnených termočlánkov. Z fyzikálneho hľadiska je zrejmé, že tepelné 
akcelerometre sú schopné merať len zrýchlenie v osiach X a Y.  
Pokiaľ na akcelerometer nepôsobí žiadne zrýchlenie je teplota rozložená 
rovnomerne v celom snímači. Ak začneme s akcelerometrom pohybovať v jednej 
z citlivých osí akcelerometra, dôjde ku zmene rozloženia teploty v snímači. 
To je spôsobené pohybom teplého vzduchu voči púzdru snímača. Vznikne teplotný 
rozdiel, ktorý vyhodnotia termočlánky. Zmena teploty potom odpovedá veľkosti 
zrýchlenia.  
Vplyv okolitej teploty, ktorá spôsobuje zmenu rozloženia vzduchu v snímači 
a pripočítava sa ku skutočnému zrýchleniu, sa dá minimalizovať pomocou dodatočných 
snímačov teploty. Jedná sa buď o interný snímač teploty alebo externý dodatočný 
snímač teploty. 
 
2.1.5 Kapacitné akcelerometre 
Kapacitné akcelerometre [6] snímajú zmenu kapacity, ktorá je spôsobená pôsobením 
zrýchlenia na akcelerometer. K zmene kapacity dochádza pohybom jednej z elektród, 
ktorá je zároveň použitá ako seizmická hmotnosť. Ich využitie je všestranné, 
či už v automobilovom priemysle, riadení, navigácii alebo hernom priemysle. Kapacitné 
snímače sú schopné merať ako dynamické, tak aj statické zrýchlenie. 
Majú väčšie rozlíšenie ako piezorezistívne akcelerometre. Taktiež dosahujú dobré 
hodnoty citlivosti, niekedy až jednotky mV/g. Často sa používajú v aplikáciách 
s hodnotami zrýchlenia do 500 g. Ďalej sa kapacitné akcelerometre môžu deliť 
na kapacitné s otvorenou slučkou a kapacitné so spätnou väzbou. 
Pri snímačoch akcelerácie sa niekedy uvádza skratka MGSL ( maximum g-sensing 
level), ktorá uvádza hodnotu maximálneho zrýchlenia, ktorú dokáže snímač ešte 
zaznamenať.  
 
2.1.5.1 Základný princíp funkcie 
V kapacitných akcelerometroch sa zmenou polohy závažia mení geometria plôch 
kondenzátora [6]. Výsledné zrýchlenie získavame prevodom zmeny kapacity 
na zrýchlenie, ktoré je jej úmerné. 
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Obrázok č. 2.3  Princíp funkcie kapacitného akcelerometra ADXL05 [7] 
Ako vidno na obrázku č. 2.3 zotrvačná hmota je na obidvoch stranách ukotvená  
v dvoch bodoch pomocou pružín. Zo zotrvačnej hmoty je pod pravým uhlom vyvedená 
doštička, ktorá predstavuje elektródu. Po oboch stranách doštičky sú umiestnené 
snímacie elektródy, ktoré snímajú zmenu kapacity. 
Ak na snímač nepôsobí žiadna vonkajšia sila, tak sú obe kapacity rovnaké 
a na stredovej doske by malo byť 0 V. Keď začne pôsobiť na snímač vonkajšia sila, 
stredová doska sa vychýli proti pôsobeniu zrýchlenia, čo je znázornené na obrázku  
č. 2.3, smerom k jednej z elektród. Tým sa posilní kapacitná väzba a následne môžeme 
na stredovej doštičke detekovať napätie. 
 
2.2 Gyroskopy 
2.2.1 Princíp gyroskopu 
Gyroskopy sú snímače, ktoré sa používajú na stanovenie uhlovej rýchlosti a veľkosti 
rotácie. Hodnota sa udáva v °/s. Z hľadiska použitia môžeme rozdeliť 
na gyroskopy, ktoré slúžia na meranie náklonu, spresňovanie hodnoty GPS navigácií, 
meranie zotrvačnosti, prípadne ku stabilizácii predmetov alebo obrazu. Z hľadiska 
fyzikálneho princípu poznáme mechanické, optické, laserové, MEMS gyroskopy a iné. 
Inerciálne snímače natočenia (gyroskopy) merajú Eulerové uhly natočenia telesa [1]. 
Tieto uhly sa označujú Φ, Θ, a Ψ. Ich veľkosť závisí na polohe a uhloch natočenia  
telesa označovaných P, Q a R. Rozloženie zemských a inerciálnych uhlov je zobrazené 
na obrázku č. 2.4. Prepočet zemských osí Xe,  Ye, Ze, do osí inerciálnej navigácie xb, yb, 
zb sa vykonáva pomocou Eulerových transformácií. 
Veľkosti uhlov P, Q, R a Eulerových uhlov  nie sú rovnaké. P, Q, R 
vyjadrujú hodnotu vektora inerciálnej uhlovej rýchlosti Ω v osiach INS. Eulerove uhly 
vyjadrujú ω v zemských osiach  Xe,  Ye a Ze.  Existuje medzi nimi priama závislosť, 
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ktorú nazývame ako Eulerove diferenciálne rovnice. Sú uvedené vo vzorcoch 2.2 až 2.7 
[1]. 
 
Obrázok č. 2.4  Rotácia zemských osí a osí telesa [1] 
 (2.2) 
 (2.3) 
 (2.4)  
 
Pre obrátené poradie platí 
 (2.5) 
 (2.6) 
 (2.7) 
 
2.2.2 MEMS gyroskopy 
Takmer všetky gyroskopy využívajú na meranie uhlového zrýchlenia vibračné 
mechanické prvky [8]. Rotačné časti gyroskopov, používajú z dôvodu opotrebenia 
bezložiskové systémy, ktoré umožňujú ich následnú miniaturizáciu. Vďaka technike 
mikroobrábania, je možné ich vyrábať vo veľkých množstvách. Všetky vibračné 
gyroskopy sú založené na prenose energie medzi dvoma vibračnými režimami 
štruktúry, spôsobenými Coriolisovým zrýchlením.  
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Obrázok č. 2.5  Spôsoby natočenia a rotácie gyroskopov  [9] 
 
2.2.2.1 Coriolisova sila 
Coriolisova sila je tzv. virtuálna sila, ktorá pôsobí na ľubovoľný hmotný predmet 
alebo objekt o hmotnosti m, ktorý sa pohybuje priamočiaro rýchlosťou v, v sústave 
rotujúcej okolo osy rotácie uhlovou rýchlosťou ω [5]. Výpočet vektora Coriolisovej sily  
je uvedený v rovnici č. 2.9. Vzťah pre výpočet vektora Coriolisovej sily [5]: 


 vmFc 2  (2.9) 
FC – Coriolisova sila, 
m – hmotnosť telesa (kg), 
v – vektor rýchlosti telesa (ms-1), 
ω – vektor uhlovej rýchlosti otáčania sústavy (rad.s-1). 
 
2.2.2.2 Základný princíp MEMS gyroskopov 
Ako som už spomínal, pri MEMS gyroskopoch sa väčšinou na snímanie  uhlovej 
rýchlosti využíva Coriolisova sila. 
MEMS snímače obsahujú vyhodnocovacie obvody a snímaciu časť na jednom čipe, 
t.j. tvoria jeden celok. Vlastná štruktúra vo veľkej miere závisí od samotného výrobcu, 
no princíp zostáva rovnaký a je znázornený na obrázku č. 2.6. 
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Obrázok č. 2.6  Zjednodušená schéma MEMS gyroskopu  [9] 
Hlavný prvok snímača tvorí kmitajúce teleso s hmotnosťou,  ktoré je upevnené 
vo vnútornom ráme. K rámu je upevnené pružinami,  ktoré predstavujú jeho vlastnú 
rezonanciu. Teleso koná priamočiary pohyb, ktorý je kolmý na smer otáčania. 
Pri otáčaní celého rámu vznikne Coriolisova sila, ktorá začne pôsobiť silou na vonkajšie 
pružiny, čím sa zmení vzájomná poloha snímačov, ktoré vyhodnocujú zmenu veľkosti 
Coriolisovej sily, čo môžu byť diferenčné kapacitné snímače polohy. Zmena kapacity 
je úmerná uhlovej rýchlosti otáčania °/s. 
 
2.2.2.3 Dual Mass MEMS gyroskop 
Jedná sa o kremíkové mikro-mechanicky obrábané gyroskopy, ktoré obsahujú 
dve seizmické hmotnosti [10]. Použitie dvoch seizmických hmotností zlepšuje odolnosť 
snímačov voči okolitému rušeniu. Využívajú vlastnosť diferenčného vstupu, ktorý 
dokáže efektívne potlačiť súhlasné rušenie. Dual mass gyroskop s metódou dvojitej 
štruktúry bol navrhnutý k odstráneniu problému oddelenia snímacej a riadiacej časti 
gyroskopu. 
Gyroskopy obsahujú kvadratúrnu chybu, ktorá je spôsobená nedokonalosťami 
vznikajúcimi v procese výroby [11]. Pre jej zníženie sa pri dual mass gyroskopoch 
používa určitý druh riadenia slúžiaci k zníženiu nedokonalosti, ktoré ju spôsobujú. 
Často sa využíva adaptívne riadenie. Príklad štruktúry dual mass gyroskopu  
je zobrazený na obrázku č. 2.7. 
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Obrázok č. 2.7  Dual Mass gyroskop [11] 
 
2.2.2.4 Tuning fork gyroskop 
Jedná sa o jeden z najviac používaných a najpresnejších MEMS gyroskopov [8]. 
Štruktúra pozostáva z dvoch tetív na hornej strane a dvoch tetív na dolnej strane, ktoré 
sú v strede prepojené, podobne ako ladička. Horná časť je vychyľovaná vonkajším 
harmonickým signálom, ktorého amplitúda je daná, rýchlosťou vh. Pokiaľ začne celá 
štruktúra rotovať, vytvorí sa Coriolisova sila, ktorá začne pôsobiť silou FC 
kolmou ku tetivám vidlice. Sila je následne detekovaná spodnou časťou, 
do ktorej sa prenesie len Coriolisova sila. Tá rozkmitá spodné tetivy rýchlosťou vx. 
Väčšinou sa jedná o piezokeramický materiál, takže vyhodnocujeme priamo zmenu 
napätia, ktorá je úmerná Coriolisovej sile [5]. 
 
 
Obrázok č. 2.8  Princíp tuning fork gyroskopu podľa firmy BEI [5]  
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Na zistenie veľkosti sily sa používajú aj snímače, ktoré využívajú elektrostatický 
alebo elektromagnetický mechanizmus. Na obrázku č. 2.9 je zobrazený prvý tuning fork 
gyroskop, ktorý pochádza z laboratórií Charles Stark Draper Lab. Prvý MEMS tuning 
fork gyroskop, pre komerčné využitie, bol vyvinutý pre automobilový priemysel. 
Gyroskop mal drift 1 °/hr a rozlíšenie dosahoval 4000 °/hr [8].  
 
 
Obrázok č. 2.9  Tuning fork gyroskop [8] 
2.2.2.5 Ring gyroskop 
Ring gyroskopy [12] majú všestranné použitie . Pokiaľ chceme dosiahnuť zvýšenie 
ich citlivosti, musíme čo najviac znížiť rozdiel medzi rezonančnými frekvenciami 
pohonu a snímacej časti. Väčšina vibračných gyroskopov vykazuje veľké teplotné 
výkyvy vďaka nezhode frekvenčných módov snímacej časti a časti pohonu. 
Ring gyroskop je zobrazený na obrázku č. 2.10. Pracuje v dvoch degeneračných  
ohybových módoch a má vnútorný režim párovania.  
Prvý niklový vibračný ring gyroskop bol zdokumentovaný v roku 1994 
a dosahoval rozlíšenie 0,5 °/s. Nevýhodou týchto gyroskopov je malá seizmická 
hmotnosť, ktorá vibruje a nízka hodnota zmeny kapacity pri snímaní. Pre zlepšenie 
výkonu ring gyroskopu na rozlíšenie 1 až 10 °/hod, je potrebné zvýšiť nízku zmenu 
kapacity pri snímaní.  
 
Obrázok č. 2.10  Štruktúra Ring gyroskopu [12] 
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2.3 Chyby inerciálnych snímačov 
2.3.1 Bias 
Bias gyroskopu alebo akcelerometra je definovaný ako priemerná hodnota výstupu, 
kedy nie je žiadna korelácia so vstupným zrýchlením alebo rotáciou, a to za určených 
podmienok a pevne stanovenej časovej periódy [13]. 
Bias (skreslenie, prípadne posunutie nuly) gyroskopu sa zvyčajne vyjadruje 
v stupňoch za hodinu (°/h) alebo radiánoch za sekundu (rad/s).  
Skreslenie akcelerometra sa vyjadruje v metroch za sekundu na mínus druhú (m/s2) 
alebo v g (m/s
2
). Vo všeobecnosti sa bias skladá z dvoch častí. Prvá je deterministická 
zložka nazývaná bias ofset (skreslenie jednosmernej zložky) a druhá je náhodná časť 
(random part). Bias ofset. Ten referuje k ofsetu, ktorý produkuje pri meraní inerciálny 
snímač. Je deterministický a môže sa určovať pomocou kalibrácie. Náhodná časť sa tiež 
nazýva bias drift. Tá referuje k rýchlosti, pri ktorej sa akumuluje chyba v inerciálnom 
snímači s časom, t.j. náhodne sa mení v čase. Bias drift a neurčitosť výstupu snímača 
sú náhodné a mali by byť modelované ako stochastický proces. Chyby bias môžu  
byť redukované z referenčných hodnôt, ale to závisí na konkrétnom type a rozsahu 
merania [13]. 
 
2.3.2 Scale Factor 
Scale Factor [13] je pomer zmeny vstupu, ktorý sa má merať. Scale Factor  
je všeobecne definovaný ako sklon priamky, ktorý môže byť určený pomocou metódy 
najmenších štvorcov zo vstupno-výstupných dát. Chyba scale factoru  
má deterministický charakter a môže byť určená pomocou kalibrácie. Asymetria scale 
factoru (pre gyroskop alebo akcelerometer) je rozdiel medzi meraním s kladným 
vstupom a medzi meraním so záporným vstupom, špecifikovaná ako časť scale factoru 
meraná cez vstupný rozsah. Asymetria scale factoru znamená, že sklon vstupno-
výstupnej funkcie je nespojitý za predpokladu nulového vstupu. Je dôležité ju odlíšiť  
od iných nelinearít.  
Stabilita scale factora, čo je schopnosť inerciálneho snímača presne zachytiť uhlovú 
rýchlosť (zrýchlenie) v rôznych uhloch, prípadne pri odlišných zrýchleniach, môže byť 
tiež použitá na popis scale factora. Odchýlky z teoretického rozsahu sú spôsobené 
nedokonalosťami systému.  
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2.3.3 Ortogonalita  
Chyba ortogonality [13] (vychýlenia osi) vzniká pri zlom upevnení snímača 
v meracej jednotke. Zvyčajne ústi v neortogonalitu osí definujúcich telo INS rámu. 
Vo výsledku je každá os ovplyvnená meraniami ostatných dvoch osí v tele rámu. 
Nesprávne nastavenie osí môže byť vo všeobecnosti vyvážené alebo modelované v INS 
chybovej rovnici.  
 
2.3.4 Šum 
Šum [13] je dodatočný signál ústiaci zo samotného snímača alebo iného 
elektronického vybavenia, ktoré interferuje so výstupnými signálmi, ktoré sa snažíme 
merať. Šum je vo všeobecnosti nesystematický a teda nemôže byť odstránený z dát 
použitím deterministických modelov. Môže teda byť modelovaný iba stochastickými 
procesmi.  
 
2.4 Meracie modely 
2.4.1 Model akcelerometra  
Ako som sa už vyššie zmienil, akcelerometer meria špecifickú silu. Táto hodnota 
však pozostáva aj z nechcených systematických a nesystematických signálov 
vyjadrených vo vzorci 2.10 [14].  
 
                                       
              (2.10) 
 
f- skutočná specific force (m/s2) 
bcons - konštantná časť skreslenia, odstránená kalibráciou (m/s
2
) 
brandom -  zostávajúca, náhodná časť skreslenia, modeluje sa (m/s
2
) 
Scons Srandom - konštantná a náhodná časť lineárneho Scale factoru  (ppm, % ) 
S2 - nelineárny scale factor (ppm, % ) 
N - neortogonalita (ppm, %) 
δ - gravitačné anomálie, odchýlka od teoretickej gravitácie  (m/s2)  
ε(f) - šum akcelerometra (m/s2) 
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2.4.2 Model gyroskopu 
Gyroskop je snímač uhlovej rýchlosti, ktorého výstupom je uhlová rýchlosť 
prípadne uhol (po integrácii). Nasledujúci model, vyjadrený vo vzorci 2.11, 
reprezentuje jednoosí gyroskop pre meranie uhlovej rýchlosti [14].  
  
                                 (2.11) 
 
w - skutočná uhlová rýchlosť (°/s) 
bcons - konštantná časť skreslenia, odstránená kalibráciou (°/s) 
brandom - zostávajúca, náhodná časť skreslenia, modeluje sa (m/s
2
) 
S - scale factor gyroskopu (ppm, % )  
N - neortogonalita gyroskopu (ppm, %) 
ε(f) - šum gyroskopu (°/s) 
 
2.5 Meranie MEMS akcelerometrov a gyroskopov  
2.5.1 Úvod 
Inerciálne snímače môžeme rozdeliť na snímače priamočiareho pohybu a snímače 
natočenia. Zdá sa, že rozdiel v testovacom vybavení je zásadný, ale v skutočnosti 
väčšina samotných testov pre akcelerometre a gyroskopy sa líši iba minimálne. 
Spôsob testovania závisí na konkrétnom snímači alebo systéme, ktorý chceme 
testovať. Používajú sa dva druhy meracích metód, a to statické a dynamické [15]. 
Statické testy sa vyznačujú tým, že sa snímač počas testov pohybovo fixuje, 
to znamená že s ním nehýbeme. Pozorujeme okolité vplyvy, ktoré pôsobia na snímač, 
prípadne správanie snímača v rôznych fixovaných polohách. Patrí sem napríklad 
meranie hladiny šumu snímača, prípadne teplotné závislosti. Dynamické testy  
sú náročnejšie ako statické testy. Vyznačujú sa drahým vybavením laboratórií.  
Vo všeobecnosti je meranie inerciálnych snímačov veľmi drahá záležitosť a vo väčšine 
prípadov sa jedná o špecializované pracoviská, ktoré sa špecializujú 
len na meranie tohto druhu snímačov. Pri dynamických testoch sa testujú kritické 
parametre snímačov, prípadne chyby vznikajúce pri bežných prevádzkových 
podmienkach snímača. Vždy sa jedná o špecifický pohyb, ako je napríklad rotácia alebo 
priamočiary pohyb a následne sa skúma odozva zariadenia na rušenie v porovnaní 
s podnetom, ktorý bol vykonaný.  
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V literatúre [3] delia testovanie snímačov podľa obdobia vývoja na: 
 Testy medzných charakteristík – nárazové, teplotné testy a pod. 
 Testy spôsobilosti – pre rôzne časti vývoja 
 Výrobné testy 
 Výstupné testy 
 Samo-kalibračné testy 
 
Testy prebiehajú vždy tak, aby sa menil iba jeden parameter snímača počas jednej 
série testov. Počas testovania je dôležité viesť presné záznamy o nameraných 
hodnotách, ktoré sa následne lepšie vyhodnocujú.  
 
2.5.2 Testovacie vybavenie  
Za posledné roky vývoja a skúmania meracích metód pre meranie inerciálnych 
snímačov sa dospelo do takého štádia, kedy by bolo kontraproduktívne inovovať, 
prípadne niečo na nich meniť. Ako som v úvode spomínal každý druh merania, meracej 
metódy, vyžaduje špecifické zariadenia, ktoré sú finančne náročné, preto sa zriaďujú  
len za účelom merania inerciálnych snímačov.  
Ako každý druh snímačov aj inerciálne MEMS snímače majú svoje požiadavky, 
ktoré by mali byť dodržané. Laboratória musia mať špecifické vlastnosti, ktoré  
sú dôležité pre meranie inerciálnych snímačov [15]. Podľa toho sa vyberá  
ich umiestnenie. Nežiaduce sú okolité vibrácie, ale aj iné vplyvy, ktoré spôsobujú 
odchýlky pri meraní. Teplota okolia, ako jeden zo základných parametrov, sa takisto 
presne kontroluje pomocou teplotného snímača, aj napriek tomu, že na meranie sa často 
používajú teplotné komory. 
V posledných rokoch sa neodmysliteľnou súčasťou meracích reťazcov stal počítač, 
ktorý slúži na zber dát a aj na softvérové ovládanie zariadení v meracom reťazci. 
Zariadenia, ktoré sú obsiahnuté v meracom reťazci musia dosahovať dostatočnú 
presnosť pre danú metódu. Nesmie sa stať, že prístroj v meracom reťazci bude  
mať vyššiu hodnotu šumu ako testovaný snímač. Merali by sme nerelevantné údaje. 
Meracie zariadenia by mali byť schopné merať s presnosťou o 1 rád vyššou  
ako je hodnota meraného parametra snímača. Prístroje by mali byť kalibrované. 
V literatúre [15] je uvedený príklad, kedy sa rotačný stôl časom degraduje. Os pohybu 
sa môže začať pohybovať do kužeľa. Gyroskop, ktorý testujeme, zaznamená tento 
uhlový pohyb a na výstupe sa neprejaví len reálna hodnota danej uhlovej rýchlosti 
meranej osi, ale aj parazitná hodnota, ktorej hodnota v niektorých prípadoch môže byť 
vyššia ako meraná veličina. 
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2.5.3 Zariadenia pre zber dát 
Výstupný signál inerciálneho snímača závisí od konkrétneho typu snímača.  
Môžeme sa stretnúť s výstupom vo forme jednosmerného DC signálu, striedavého  
AC signálu, ktoré môžu byť v spojitej alebo diskrétnej forme [15]. Pre zaznamenávanie 
dát sa využíva priama forma, kedy výsledky priamo vykresľujeme do grafu alebo 
využívame formu digitálneho záznamu dát. 
V súčasnosti sa najviac využívajú digitálne ampérmetre prípadne voltmetre, 
pomocou ktorých monitorujeme daný signál. Dĺžka záznamu závisí od doby jednej 
iterácie testu. Dáta sa následne prenášajú, najčastejšie pomocou dátovej zbernice, 
do počítača.  
Pre správnosť výsledkov je dôležité, aby mal merací reťazec vyšší rozsah záznamu, 
ako je hodnota parametru meraného na snímači, o jeden rád. Dynamický rozsah 
a stabilita meracieho reťazca musia byť tiež vyššie ako u testovaného snímača.  
 
2.5.4 Test stability  
Test stability [15] je test, ktorý patrí medzi statické testy. Testuje sa výstup snímača  
po opätovnom zapínaní a vypínaní snímača pri podmienkach, ktoré sú závislé  
od meraného parametra.  
Najčastejšie sa snímač umiestni na zariadenie, na ktorom sme schopní presne 
nastaviť natočenie snímača vzhľadom ku zemským osiam, ako aj ku lokálnemu 
gravitačnému vektoru Zeme. Jedným z takýchto zariadení je Grasebyho stôl.  
Slúži na  veľmi presné nastavovanie uhlov natočenia testovaného inerciálneho snímača. 
Je zobrazený na obrázku č. 2.11. Ako som už spomínal inerciálne snímače vyžadujú 
špecifické prostredie. Jedna z vecí, ktorú by sme mali zabezpečiť je minimalizácia 
otrasov počas merania. To sa najčastejšie realizuje umiestnením DUT na podstavec 
zo žuly, ktorý má svoje vlastné základy. Môžeme povedať, že je vibračne odhlučnený 
od okolitých otrasov v laboratóriu.  
 
 29 
 
Obrázok č. 2.11  Grasebyho stôl [15] 
Druhý faktor, ktorý musí byť zabezpečený je teplotná stabilita, t.j. meranie musí 
prebiehať pri konštantnej teplote. Pre gyroskopy sa používa osem až dvanásť natočení 
a pre akcelerometre natočenia v citlivých osiach. Citlivé osi pre akcelerometer  
X, Y a Z korešpondujú k zrýchleniam 0 g, 0 g a 1g prípadne -1g.  
Ako prvá sa nastavuje teplota okolia, následne sa čaká na ustálenie teploty snímača, 
potom sa spracuje výsledok. Zvolený počet a dĺžka meraní závisí na presnosti merania. 
Pomocou tohto testu môžeme zisťovať hodnoty scale factoru, linearitu scale factoru, 
opakovateľnosť snímača, čo sú tzv. switch-on to switch-on testy a chybu presnosti osí, 
čiže ortogonalitu.  
 
2.5.5 Long-term stability test 
Long-term stability test [15] je veľmi podobný s testom stability. Snímač sa taktiež 
natáča v rôznych uhloch a následne sa spracováva výstup snímača. Zásadný rozdiel 
je v dĺžke meraní, ktorá sa pohybuje v hodinách, týždňoch a niekedy aj dlhšie. 
Počas prestávky medzi jednotlivými meraniami sa snímač vždy vypne, aby sa dostal 
do počiatočných podmienok a meranie sa následne opakuje pod iným natočením. 
Dôležitý je záznam teploty, ktorý slúži k následnej korekcii výsledkov výstupu snímača.  
 
 30 
2.5.6 Teplotný test 
Teplotné testy zisťujú zmeny základných parametrov inerciálnych snímačov  
pri zmene okolitej teploty. Pri meraní sa využívajú teplotné komory, ktoré sú schopné 
zmeny teploty rádovo od -55 °C do 150 °C [3].  
Teplotné testy môžu byť ako statické, tak aj dynamické v závislosti od požiadaviek 
testu [15]. Pokiaľ sa jedná o akcelerometer, tak je snímač uchytený na otočnej hlave,  
ktorá je umiestnená v teplotnej komore. Pri gyroskopoch sa namiesto otočnej hlavy 
používa rotačný stôl, ktorý je takisto umiestnený v teplotnej komore. Príklad pracoviska 
je zobrazený na obrázku č. 2.12. V teplotných komorách sa na chladenie používa 
kysličník uhličitý, preto je v miestnosti, kde vykonávame meranie, potrebné zabezpečiť 
odvetrávanie.  
 
 
Obrázok č. 2.12  Pracovisko pre vykonávanie teplotných testov [14] 
V zásade poznáme dva druhy teplotných testov [14]. V prvom prípade sa DUT 
upevní v teplotnej komore. Následne sa čaká definovaný čas, kým nedôjde k stabilizácii 
teplotných podmienok v komore, a potom sa začnú spracovávať výstupy s DUT. Tento 
postup sa nazýva „soak method“. V druhom prípade sa teplota v komore mení 
kontinuálne bez prestávky v danom rozsahu teplôt a za definovanú časovú periódu. 
Môžeme sa s ním stretnúť pod názvom „ramp method“. 
Pomocou teplotných testov sme schopný určiť scale factor v celom teplotnom 
rozsahu snímača alebo teplotné maximá a minimá. Keďže môžeme matematicky 
popísať koreláciu s teplotou, vieme kompenzovať vplyv teploty za predpokladu 
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možnosti merania okolitej teploty pomocou interného alebo externého snímača  
teploty [14,15].  
 
2.5.7 Test magnetickej citlivosti 
Test magnetickej citlivosti [15] slúži na kvantifikáciu vplyvu magnetických polí 
na drift výstupu inerciálneho MEMS snímača. Princíp merania zostáva podobný  
ako pri multiposition teste. K meraciemu reťazcu sa pridávajú dve Helmholtzové 
cievky. Príklad pracoviska je zobrazený na obrázku č. 2.13, kde sú cievky umiestnené 
tak, aby boli pozdĺž každej z hlavných osí testovaného inerciálneho snímača.  
V prvej fáze merania sa merajú dáta z jednej sekvencie, počas ktorého sú osi 
snímača umiestnené v správnej polohe voči danej geografickej orientácii a k cievkam. 
V tejto časti nie sú cievky vôbec napájané. V druhej fáze sa meranie opakuje s tým 
rozdielom, že počas testu cievkami prechádza prúd danej veľkosti, ktorým 
vygenerujeme magnetické pole požadovanej veľkosti. Meranie sa vykonáva 
vo viacerých iteráciách pre rôzne orientácie magnetického poľa vzhľadom k osiam 
testovaného snímača. Veľkosť magnetického poľa sa mení až po maximálnu hodnotu.  
 
 
Obrázok č. 2.13  Zapojenie s Helmholtzovými cievkami [15] 
Pri teste magnetickej citlivosti sa snímač nevypína, aby nedochádzalo k rovnakým 
efektom ako vznikajú pri switch-on to switch-on teste. Pri prvom meraní sa musí počkať 
kým sa stabilizujú vlastnosti snímača. Po stabilizácii sa vykonáva zber dát.  
Následne sa dáta analyzujú a vyhodnocuje sa priemerná hodnota driftu pre každú sériu 
meraní. Porovnáva sa zmena hodnôt za prítomnosti magnetického poľa a bez neho, 
pre každú orientáciu, ktorá bola vykonaná počas testu.  
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2.5.8 Test na centrifuge 
Test na centrifuge [15] sa zaraďuje medzi dynamické testy. Pomocou centrifugy 
sme schopní na snímač aplikovať rôzne druhy zrýchlenia, ako napríklad stabilné 
prípadne kolísavé. Príklad centrifugy, ktorá sa používa na testovanie, 
je zobrazený na obrázku č. 2.14.  
Cieľom tohto testu je zistiť odozvu inerciálnych snímačov na veľké zrýchlenie.  
Z testu sa stanovuje hodnota zrýchlenia, ktorému je snímač schopný odolávať.  
Snímač sa testuje buď v kľudovom alebo meracom režime. Tento test sa vykonáva ako 
jeden z posledných a kladie zvýšený dôraz na opatrnosť pri jeho vykonávaní, kedy 
môže dôjsť k trvalému poškodeniu snímača, hlavne pri sledovaní maxím snímača.  
Treba dbať na zarovnanie citlivých osí tak, aby nebola prekročená maximálna 
rotácia gyroskopu. Musí sa vytvoriť tolerancia na aplikovanú vstupnú hodnotu, ktorá 
sa sníma gyroskopom. Alternatívne môže byť senzor pripevnený na spätne rotujúci stôl, 
čo má za následok nulovanie efektov rotácie centrifugy. Veľkosť zrýchlenia 
aplikovaného pozdĺž každej osi gyroskopu môže byť ovládaná dvoma spôsobmi, 
rýchlosťou rotácie alebo vzdialenosťou snímača od stredu rotácie. Pridanie snímača 
zrýchlenia vedľa testovaného snímača poskytuje presné meranie zrýchlenia pôsobiaceho 
na snímač.  
 
 
Obrázok č. 2.14  Príklad centrifugy používanej pre testovanie snímačov [15] 
Pre zistenie citlivosti gyroskopu na zrýchlenie, sa aplikované zrýchlenie zvyšuje 
po daných krokoch, až kým sa nedosiahne maximum. Tento proces sa opakuje 
s gyroskopom pripevneným v každej osi, pre ktorú chceme zistiť citlivosť.  
Porovnáva sa stredná hodnota výstupných signálov pre každú aplikovanú akceleráciu, 
z čoho sa následne počíta citlivosť snímača. Táto hodnota môže byť porovnaná 
s hodnotou z multi-position testu, ktorý je popísaný vyššie, kde je citlivosť  
na zrýchlenie počítaná pre nízke hodnoty zrýchlenia.  
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U akcelerometrov sa porovnáva vplyv gravitačného zrýchlenia a veľkého zrýchlenia 
vyvolaného pôsobením centrifugy, posúdenie linearity scale factora na maximálnych 
hodnotách výstupného zrýchlenia. Meranie sa taktiež používa na zistenie odolnosti 
a tolerancie pôsobiaceho zrýchlenia, ktoré presahuje maximálne hodnoty zrýchlenia 
v daných meraných osiach.  
 
2.5.9 Nárazový (Shock) test 
Účelom nárazového testu [15] je zistiť odozvu snímača na veľmi vysoké zrýchlenie, 
prípadne vyhodnotiť odolnosť snímača na aplikované zrýchlenie s krátkou dobou 
trvania a vysokou intenzitou. Časové konštanty merania sa pohybujú rádovo 
v milisekundách. Snímač sa počas merania môže nachádzať v kľudovom alebo 
meracom režime. Na vytvorenie zrýchlenia s vysokou intenzitou sa v praxi používajú 
vibračné stoly alebo tzv. nárazové stoly. Nárazový stôl sa skladá z ťažkého kovového 
stola a z tvarovaného kusu olova. DUT sa pripevňuje na kovový stôl a z presne 
definovanej výšky sa spustí na daný kus olova. Menej často sa pre tento test využíva 
vibračný stôl, ktorým sa vyvolá zmena polohy, t.j. krátko trvajúce zrýchlenie.  
Test prebieha väčšinou v meracom režime snímača, ktorý je vhodne orientovaný 
a veľmi pevne pripevnený ku skúšobnému zariadeniu. Prvá časť záznamu signálu 
prebehne pred aplikovaním testu, počas presne definovanej periódy. Druhá časť 
záznamu sa vykonáva počas testu a v presne definovanej perióde aj po ňom.  
Porovnáva sa priemerná hodnota driftu inerciálneho MEMS snímača pred testom  
a po ňom. Toto porovnanie indikuje prechodnú alebo trvalú zmenu charakteristiky 
snímača.  
Ak sa zmení orientácia inerciálneho snímača o 90 ° dá sa pomocou tohto testu 
vyhodnotiť ortogonalita prípadne presluchy medzi osami snímača. Daný snímač musí 
byť v aktívnom režime a zrýchlenie sa zvyšuje po malých krokoch až po maximum. 
Následne v opačnom smere až po nulu. V každom kroku sa ukladá hodnota, ktorá 
sa po ukončení merania porovnáva s hodnotami získanými z multiposition testu. 
Zvýšením počtu meraní sa dosahuje zvýšenie dôveryhodnosti výsledkov.  
Test sa ukončuje, keď sa snímač pootočí o 180 °, čo slúži na získanie opačnej 
akcelerácie vzhľadom k citlivým osiam.  
Pri testovaní maximálnych hodnôt sa väčšinou pohybujeme v hodnotách 10 až 20 % 
nad doporučenou hodnotou výrobcu. Po zisťovaní odolnosti snímača sa ešte raz opakujú 
multiposition testy, pomocou ktorých sa zisťuje funkčnosť testovaného snímača.  
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2.5.10 Vibračný test 
Vibračný test [15] sa vykonáva ako posledný z celej série testov,  
ktoré sa vykonávajú na inerciálnych MEMS snímačoch. Dôvodom je vysoká 
pravdepodobnosť trvalého poškodenia snímača. Je dôležité dodržiavať opatrenia 
zabezpečujúce, aby rezonančné frekvencie zariadenia, ktoré slúži na pripevnenie 
snímača k testovaciemu zariadeniu, nezosilnili aplikované zrýchlenie. Pred testovaním 
sa doporučuje pretestovať správanie štruktúry, použitej na upevnenie snímača 
na vibračný stôl.  
Pomocou tohto testu sme schopní zistiť frekvenciu, pri ktorej sa objavujú 
rezonančné odozvy snímača, odhadnúť zmenu šumovej charakteristiky snímača 
vo vibračnom prostredí, zhodnotiť anisoelasticitu, frekvenčnú odozvu snímača, 
odolnosť a schopnosť snímača prežiť vo vibračnom prostredí.  
Aplikované vibrácie sa najčastejšie vytvárajú pomocou vibračného stola, ktorý 
je poháňaný pomocou elektromagnetu pozdĺž vybraných osí snímača tak, aby mal danú 
frekvenciu a tvar vlny. Používajú sa dve formy budenia, a to sínusové alebo s náhodnou 
frekvenciou. V prípade sínusového signálu sa poloha mení v závislosti na zvolenom 
frekvenčnom pásme. Pri náhodnom signále sa frekvencia mení v závislosti od aktuálnej 
výkonovej spektrálnej hustoty frekvenčného pásma. Kmitanie stola môže byť buď  
v zvislom smere alebo v smere o 90 ° pootočenom, v závislosti na požiadavkách testu. 
Príklad vibračného stola používaného pre vibračné testy je zobrazený na obrázku 
č. 2.15.  
Pri použití veľkých vibračných stolov, podobných ako je zobrazený na obrázku 
nižšie, je nevyhnutné použitie de-gausových cievok, lebo väčšie vibračné zariadenia 
produkujú nezanedbateľné magnetické pole. To má vplyv na výsledný drift snímača 
a na relevantnosť výsledkov daného merania.  
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Obrázok č. 2.15  Fotografia vibračného stola používaného pre vibračné testy [15] 
Prvé meranie sa vykonáva pri nízkej úrovni zrýchlenia. Vhodným zapojením 
snímača sa testuje výskyt rezonančných frekvencií. Znalosť rezonančných frekvencií 
zariadenia umožňuje tieto frekvencie následne z merania vynechať.  
Využíva sa aj zapojenie spätnoväzobného  akcelerometra, ktorý sa upevňuje na DUT 
alebo na upevňovací systém DUT. Pomocou akcelerometra sa snímajú parazitné vplyvy 
spôsobené napríklad vibrovaním upevňovacej časti meracieho reťazca. 
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3 MERANIE STABILITY OFSETU  
3.1 Úvod 
Cieľom tohto merania je zistiť stabilitu výstupu snímača pri konštantných 
podmienkach. Jedná sa o takzvaný switch-on to switch-on test. Ako už bolo zmienené 
jedným z najdôležitejších parametrov pri návrhu kvalitnej inerciálnej navigácie je práve 
určenie statického modelu, ktorý pozostáva hlavne zo statických chýb, ktoré sa s časom 
akumulujú a pri následnej integrácii spôsobujú nepresnosť navigácie. Správne určenie 
modelu daného snímača túto nepresnosť znižuje, lepšie povedané snaží 
sa ju eliminovať. 
 
3.2 Meracie karty NI-USB 6215 a NI-PXI 4462 
3.2.1 NI-USB 6215 
NI-USB 6215 je 16-bitová karta, ktorá patrí medzi základné USB karty z najnižšej 
rady  od National Instruments. Je zobrazená na obrázku č. 3.1. Karta disponuje 
buď 16 signle-ended vstupmi alebo 8 diferenčnými vstupmi [16]. Na napájanie  
je možné použiť dva analógové výstupy. Každý analógový výstup zvláda prúdový  
odber 2mA. Toto je obrovská výhoda pri type meraní, ako sú testy stability.  
Jedná sa o časovo náročné merania, a preto možnosť využiť kartu na meranie a zároveň 
napájanie dvoch snímačov naraz má veľkú výhodu.    
Nevýhodou karty je pomerne vysoká hladina šumu 68,7 μV. Maximálna citlivosť 
karty pri rozlíšení ±10 V je 91,6 μV.    
Karta sa vyznačuje výskytmi presluchov, preto som použil dve zapojenia so single-
ended konfiguráciou, ktoré by mali tento výskyt minimalizovať.  
Riadenie karty prebiehalo pomocou softvéru od firmy NI LabView 11, kde boli 
nastavené všetky časové konštanty, vzorkovacia frekvencia a ukladanie dát do súborov.   
 
 
Obrázok č. 3.1  NI-USB 6215 [16] 
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3.2.2 NI-PXI 4462 
Kartu NI-PXI 4462 som použil ako referenčnú kartu na overenie výsledkov z karty 
NI-USB 6215. Je to 24-bitová karta z rady PXI a je zobrazená na obrázku č. 3.2. 
Má štyri diferenčné vstupy, preto je pri meraní možné merať maximálne dva snímače  
s použitím externého napájacieho zdroja. 
Karta obsahuje aj hardvérový AA filter.  Do  vzorkovacej frekvencie 1 kHz vzorkuje 
klasickým spôsobom. Pri vzorkovacej frekvencii nižšej ako 1kHz sa signál navzorkuje 
na najnižšej frekvencii, t.j. 1 kHz, a potom sa následne decimuje na danú vzorkovaciu 
frekvenciu.  Pri USB 6215 je potrebné použiť filtráciu, napríklad použitím RC filtra.  
 Výhodou je citlivosť, ktorú má desaťkrát vyššiu ako NI-USB 6215, 
a to 1,19 μV [17]. 
Hladina šumu karty sa nachádza na hodnote 8 nV/sqrt(Hz), čo je postačujúce  
pre rôzne druhy meraní. Ako som spomínal v teórii, je dôležité, aby mal merací reťazec 
nižšiu hladinu šumu, ako je šum meraného parametra.      
    
 
Obrázok č. 3.2  NI-PXI 4462 [17] 
 
3.3 Meranie s NI-USB 6215 bez regulovanej teplotnej komory 
V prvej fáze merania som chcel zistiť všetky parazitné vplyvy, ktoré pôsobia  
na meranie, sledovať charakter výstupného napätia v čase a správanie po opätovnom 
zapnutí, t.j. ustálenie výstupu snímača na rovnakej hodnote.  
Meranie prebiehalo v pravidelných intervaloch. Čas medzi meraniami, teda čas 
ktorý slúžil na to, aby sa snímač dostal do pôvodného stavu, ako pred meraním, 
bol 15 minút. Meranie nebolo automatizované, t.j. zapínanie a vypínanie zdroja 
prebiehalo manuálne. 
Merací reťazec vo všeobecnosti pozostával z DUT(meraný snímač), meracej karty, 
zdroja napätia, PC na vyhodnocovanie meraní, teplotnej komory a voltmetra.  
Snímač bol napájaný napätím, ktoré použil výrobca pri testovaní daného snímača. 
Hodnota je uvedená v katalógových listoch konkrétnych snímačov. Ako napájací zdroj 
bol použitý stabilizovaný zdroj TESLA BK127. Referenčný zdroj hodnoty napájacieho 
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napätia bol multimeter VOLTCRAFT VC940. Snímač bol umiestnený v bežnom 
nepájivom poli. Na zber dát som použil NI USB-6215 od firmy National Instrumets. 
Výsledky som vyhodnocoval v Signal Expresse a následne spracoval v Matlabe.  
Meranie bolo vykonané na dvoch low cost akcelerometroch, ADXL335 od firmy 
analog devices a MMA7260QT od firmy Freescale. 
Na zníženie vplyvu teploty som použil tepelne odizolovanú komoru, v ktorej 
bol umiestnený daný inerciálny snímač. Teplota v komore sa žiadnym spôsobom 
neregulovala. Týmto spôsobom sa výrazne znížil vplyv okolitej teploty na meranie, 
ktorý by mal význam pri krátkodobejšom meraní bez požadovanej hodnoty teploty. 
Umiestnenie snímača do komory malo za následok len predĺženie časových konštánt, 
ktoré sa pri zmene vonkajšej teploty pri  dlhodobejšom meraní prejavili vo výsledkoch 
merania.  
Pred zahájením merania som si vždy skontroloval spektrum daného snímača a zistil 
vplyv vyšších frekvencií pri pomalom vzorkovaní. Ani pri jednom z oboch snímačov 
sa neprejavila žiadna významná frekvencia v spektre, preto som si dovolil vzorkovať 
na frekvencii 5 Hz bez použitia AA filtra alebo prípadného SW podvzorkovania. 
Pre prvotné pozorovanie, či na výstupe dochádza k pomalým zmenám som to považoval 
za dostačujúce. Schéma zapojenia bola pri oboch snímačoch zhodná. 
 
 
Obrázok č. 3.3  Všeobecná schéma zapojenia 
Použité meracie prístroje 
 stabilizovaný zdroj BK 127 
 DAQ NI USB-6215 
 Multimeter VOLTCRAFT VC 940 
 PC  
 Nepájivé pole, vodiče 
 teplomer 
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3.3.1 ADXL335 
 
Obrázok č. 3.4  Schéma zapojenia vývojovej dosky akcelerometra ADXL335 
Podmienky merania 
 UNAP = 2,9962 V 
 vzorkovacia frekvencia = 5 Hz 
 čas zberu dát = 300 s 
 teplota okolia = 21 až 24 °C 
 teplota v komore = 21,3 až 22,5 °C 
 meraná os X 
 prestávka medzi meraniami 15 minút 
 
 
Obrázok č. 3.5  Priebeh výstupu akcelerometra ADXL335 v čase 
Pri tomto meraní sa pohybovala teplota v miestnosti v rozmedzí 3 °C.  
Premeraná bola jedna os snímača X. Táto os mala hodnotu statického zrýchlenia 0 g.  
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Hodnota výstupného napätia mala náhodný charakter, ako vidno na obrázku č. 3.5. 
Zmena napätia na výstupe bola 50 mV. Väčšina hodnôt sa po 250 s ustálila v okolí 
1,4955 V. Jedno s meraní s časom narastalo a ustálilo sa zhruba na 1,497 V. 
 
3.3.2 MMA7260QT 
 
Obrázok č. 3.6  Schéma zapojenia vývojovej dosky akcelerometra MMA7260QT 
Podmienky merania 
 UNAP = 2,9917 V 
 vzorkovacia frekvencia = 5 Hz 
 čas zberu dát = 300 s 
 teplota okolia = 21,3 až 23 °C 
 meraná os X 
 prestávka medzi meraniami 15 minút 
 
Obrázok č. 3.7  Priebeh výstupu akcelerometra MMA7260QT v čase 
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Tak ako v predchádzajúcom prípade som premeral jeden výstup akcelerometra 
MMA7260QT, a to výstup X. Teplota v miestnosti sa pohybovala v rozmedzí 1,7 °C. 
Rozptyl hodnôt v čase 300 sekúnd bol 14 mV. Meranie číslo štyri vykazovalo 
exponenciálny pokles napätia, ostatné hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 
od 1,482 do 1,49 V. Priebeh výstupu je zobrazený na obrázku č. 3.7. 
 
3.3.3 Zhodnotenie 
Na obidvoch snímačoch je zjavná závislosť na teplote. Výrobca, v prvom prípade 
ADXL 335, udáva zmenu ofsetu 1 mg/°C. Zmena 3 °C odpovedá napätiu 0,9 mV,  
pričom nameraná zmena odpovedá 50 mV.  
Pri MMA7260QT výrobca udáva zmenu ofsetu 0,6 mg/°C. To odpovedá zmene 
0,816 mV, pričom nameraná zmena bola 14 mV. To znamená, že na meranie majú vplyv 
aj iné faktory, prípadne výrobca udáva nesprávnu hodnotu závislosti ofsetu na teplote. 
K zisteniu relevantných údajov je potrebné do meracieho reťazca zaradiť teplotnú 
komoru s reguláciou teploty, automatizovať meranie, zvýšiť počet meraní, stabilný 
zdroj napájania a zvýšiť vzorkovaciu frekvenciu, aby sa neprejavovali artefakty vyšších 
harmonických v meraní a dodržal sa vzorkovací teorém.    
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3.4 Meranie s NI-USB 6215 s prepojenými kanálmi 
V prvej fáze meraní som overil, že na výstupe snímačov dochádza k zmenám 
výstupnej hodnoty. Ďalším krokom bolo zistenie, či zmena výstupu bola spôsobená 
náhodným charakterom výstupného signálu alebo vplyvom okolitých zmien teploty, 
napájacieho napätia a pod. 
Cieľom bolo eliminovať všetky možné vplyvy, ktoré pôsobia na snímač, a to hlavne 
vplyv teploty a kolísanie napájacieho napätia. 
Keďže sa jedná o časovo náročné meranie bolo nevyhnutné meranie plne 
automatizovať a zvýšiť počet meraní. Automatizovaním merania sa minimalizoval 
zásah samotného človeka do meracieho procesu.  
Na udržovanie konštantnej teploty som do meracieho reťazca zaradil teplotnú 
komoru, ktorá disponuje možnosťou nastaviť požadovanú teplotu a udržiavať 
jej konštantnú hodnotu počas merania. 
Pre meranie snímačov som zvolil spôsob napájanie pomocou karty NI-USB 6215, 
ktorá disponuje dvoma analógovými výstupmi a šestnástimi single-ended vstupmi. 
Obidva analógové výstupy zvládajú prúdový odber 2 mA, čo je dostačujúce pre väčšinu 
Low-cost akcelerometrov. Keďže karta disponuje len jedným prevodníkom 
a vzorkovaciu frekvenciu som nastavoval na hodnotu 1 kHz alebo 3.2 kHz, mohlo 
dochádzať k presluchom medzi jednotlivými kanálmi DAQ karty. Túto chybu 
som sa snažil minimalizovať dvoma spôsobmi. Pripojením dvoch vstupov k rovnakému 
výstupu zo snímača. Pre vyhodnocovanie som vždy použil len druhý kanál. V druhom 
prípade pripojením každého druhého kanála na analógovú zem karty. Karta tým mala 
získať dostatočný čas na to, aby na jej výstupe bola relevantná hodnota.    
Každý snímač, okrem akcelerometra ADXL193, ktorý mal vnútorný besselov filter, 
obsahoval RC filter prvého rádu, pomocou ktorého som nastavoval šírku pásma 
konkrétneho akcelerometra.   
 Na obrázku č. 3.8 je zobrazené pracovisko pre meranie ofsetu.  
Počet pripojených kanálov na karte sa líšil podľa toho o koľko osí akcelerometer  
sa jednalo. 
 Teplota v komore sa vyhodnocovala pomocou samostatného snímača, ktorý 
bol pripojený k PC a jeho hodnoty sa spracovávali v samostatnom Vi určeným 
pre riadenie teploty v komore. 
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Obrázok č. 3.8  Pracovisko merania stability ofsetu 
 
3.4.1 Spracovanie meraní 
Cieľom tohto merania bolo zistiť, ako sa správa výstup inerciálnych MEMS 
snímačov, a čo ho ovplyvňuje. Každé meranie malo 72 iterácií. Dáta som ukladal 
po každých 300 sekundách do jedného súboru, t.j. pri 72 iteráciách som mal 72 súborov. 
Používal som súbory typu lvm. Pri meraní dvoch trojosích akcelerometrov som mal 
v jednom súbore 12 kanálov po 300 000 riadkov. Súbor obsahoval aj dáta 
zo spoločných kanálov, prípadne kanálov pripojených ku AGND karty NI-USB 6215. 
Po ukončení meraní som súbory preukladal podľa jednotlivých výstupov 
do spoločných súborov. Potom som dáta orezal o prvých 100 hodnôt, čo predstavovalo 
100 ms, kvôli startupu snímačov a následne decimoval pomocou digitálneho 
dolnofrekvenčného filtra s f-3dB=100 Hz. Posledný krok bol konvertovať dáta do súboru 
typu TDMS. 
Ako prvé som vyhodnocoval výsledky opakovateľnosti, switch-on to switch-on 
testu, kde som skúmal ustálenie ofsetu po 300 sekundách pri 72 zapnutiach. 
Z posledných tisíc hodnôt, každej iterácie som spočítal medián a následne určil rozptyl 
hodnôt, na ktorých sa výstup ustálil. Pre lepšie porovnanie s ostatnými snímačmi 
som hodnotu prepočítal na zrýchlenie. 
Po spriemerovaní všetkých hodnôt mediánu som dostal jednu konkrétnu hodnotu, 
ktorú som následne porovnával s údajom výrobcu, pokiaľ ju udával v katalógovom liste 
snímača.   
Ďalej som sa snažil prísť na to, ako vykresliť závislosť výstupu na vnútornej teplote 
snímača. Tak, ako v predošlom prípade, som použil medián z posledných 1000 hodnôt 
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každého merania, kedy som predpokladal, že teplota snímača bude už ustálená. 
Z každého merania som odstránil DC zložku a následne som signály spriemeroval. 
Pomocou tohto procesu som získal výstupnú závislosť snímača. Odčítaním DC zložky 
som sa zbavil chyby, ktorá vzniká pri opätovnom zapínaní snímača. Tým pádom som 
získal merania, ktorých priebeh zobrazoval závislosť výstupu snímača od jeho vnútornej 
teploty. 
 
Použité meracie prístroje 
 NI-USB 6215 
 HP34401A 
 Teplotná komora 
 PC  
 Softvér na spracovanie LabView 11 
 Nepájivé pole, vodiče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č. 3.9  Schéma zapojenia merania ofsetu s prepojenými kanálmi 
 
3.4.2 ADXL193 
ADXL193 je jednoosí akcelerometer od firmy analog devices. Merací rozsah 
akcelerometra je ±125 g [18]. Používa sa pre detekciu otrasov, zisťovanie kolízií 
automobilov prípadne v riadení a monitorovaní vibrácií. Dokáže merať ako statické 
(gravitáciu), tak aj dynamické zrýchlenie. Akcelerometer využíva Besselov filter, 
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ktorým je nastavená šírka pásma akcelerometra na 400 Hz. Výrobcom doporučené 
napájacie napätie je 5 V. Prúdový odber akcelerometra je 1,5 mA. Rezonančná 
frekvencia akcelerometra je 24 kHz. Na obrázku č. 3.10 je zobrazená schéma zapojenia 
snímača ADXL193.  
 
Obrázok č. 3.10  Schéma zapojenia ADXL193 
Teplota v komore bola nastavená na hodnotu 25 °C. Jej hodnota sa pohybovala 
v rozsahu 25 ± 0,18 °C.  
 
 
Obrázok č. 3.11  ADXL193 priemerovaný výstup Xout 
Na obrázku č. 3.11 je zobrazený priebeh výstupu Xout akcelerometra ADXL193. 
Rozptyl hodnôt bol po 300 sekundách 0,473 mg. Priemerná hodnota výstupu 
bola 2,483 V. Rozdiel medzi výrobcom udávanou hodnotou bol 17 mV. Zmena medzi 
počiatočnou a koncovou hodnotou výstupu bola 147 μV, pri citlivosti 8 mV/g, 
to predstavuje 16 mg. Vnútorná teplota akcelerometra sa ustálila pomerne rýchlo, 
zhruba po 60 sekundách. 
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3.4.3 ADXL321 
ADXL 321 je dvojosí low-cost akcelerometer pracujúci na kapacitnom princípe. 
Merací rozsah akcelerometra je  typicky ± 18 g. Keďže pracuje na kapacitnom princípe 
je schopný merať ako statické (gravitácia), tak aj dynamické zrýchlenie. Na obrázku  
č. 3.12 je zobrazená schéma zapojenia ADXL321. Na výstupoch je RC filter prvého 
rádu, ktorý pozostáva z interného rezistora akcelerometra s hodnotou 32 kΩ  
a externého kondenzátora s kapacitou 100 nF. RC filtrom bola nastavená šírka pásma 
akcelerometra na 50 Hz. Citlivosť snímača je 57 mV/g [19].  
 
 
Obrázok č. 3.12  Schéma zapojenia ADXL321 [20] 
Napájacie napätie bolo nastavené na 3 V. Hodnota na referenčnom voltmetri 
HP34401A bola 2,99916 ± 0,000015 V. Teplota v komore sa pohybovala  
na 25 ± 0,18 °C, tak ako pri ADXL193. 
 
 
Obrázok č. 3.13  ADXL321 priemerovaný výstup Yout 
Výstupný priebeh je zobrazený na obrázku č. 3.13. Priebeh má lineárny charakter 
s klesajúcou tendenciou. Vnútorná teplota sa ani po 300 sekundách merania neustálila. 
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Rozdiel medzi počiatočnou a koncovou teplotou po odstránení DC zložky bol 64,8 μV, 
čo odpovedá zmene vo výsledku zrýchlenia 1,1 mg. Rozptyl výstupu po 72 iteráciách 
bol 8,4 mg. 
 
3.4.4 ADXL335 
Jedná sa o trojosí low-cost akcelerometer. ADXL335 má merací rozsah ±3,6 g [21]. 
Pracuje na kapacitnom princípe, t.j. dokáže merať ako statické, tak aj dynamické 
zrýchlenie. Šírku pásma akcelerometra som nastavil pomocou RC filtra prvého rádu, 
ktorý sa skladal z kondenzátorov 100nF a rezistorov 32 kΩ, na 50 Hz. Prúdový odber 
akcelerometra bol 350 μA. Citlivosť snímača je 300 mV/g.  
Akcelerometer ADXL335 bol napájaný pomocou karty NI-USB 6215 
z analógového výstupu AO0. Pre meranie výstupov z akcelerometra boli použité vstupy 
AI0 až AI5. Hodnota napájacieho napätia bola nastavená na 3 V.  
Hodnota na referenčnom voltmetri sa pohybovala počas merania na úrovni 
2,999135 ± 0,00001 V. 
Teplota v komore bola nastavená na 25 °C. Jej hodnota počas merania dosahovala 
hodnoty 25 ± 0,02 °C. Hodnotu teploty s daným rozptylom som pokladal za konštantnú. 
Zmena nemala vplyv na výsledné meranie.  
Hodnoty boli zvolené podľa referenčných hodnôt, ktoré uvádza výrobca v katalógovom 
liste ADXL335 v literatúre [21]. 
Rezonančná frekvencia akcelerometra sa nachádza na hodnote 5,5 kHz.  
Vzorkovaciu frekvenciu som zvolil 1 kHz.  
Na obrázkoch č. 3.14 až 3.16 sú zobrazené priebehy výstupov os akcelerometra X, 
Y, Z. Hodnota statického zrýchlenia výstupov X a Y bola 0 g a Z bola 1 g. 
 
 
Obrázok č. 3.14  ADXL335 priemerovaný výstup Xout 
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Bez odstránenia DC zložky sa akcelerometer po 300 sekundách ustálil na hodnote 
1,499 V a rozptyl výstupných hodnôt dosiahol hodnotu 2,85 mg. Závislosť výstupu Xout 
na vnútornej teplote mala exponenciálnu závislosť. Vnútorná teplota akcelerometra 
sa ustálila približne v čase 225 sekúnd. Akcelerometer dosiahol rozdiel, po odčítaní DC 
zložky, medzi počiatočnou hodnotu výstupu a koncovou hodnotou 115 μV,  
čo pri citlivosti 300 mV/g činilo zmenu 0,384 mg. 
 
 
Obrázok č. 3.15  ADXL335 priemerovaný výstup Yout 
Rozptyl hodnôt výstupu Yout bol 1,21 mg.Výstup sa po 300 s ustálil na hodnote 
1,546 V. Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou výstupu bola 63,27 μV. 
Táto zmena odpovedala zmene 0,292 mg. Tak, ako pri Xout, aj pri Yout mal výstup 
snímača exponenciálnu závislosť na jeho vnútornej teplote. Hodnota vnútornej teploty 
sa ustálila približne po 200 sekundách.  
 
 
 Obrázok č. 3.16  ADXL335 priemerovaný výstup Zout  
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Keďže výstup Zout mal hodnotu statického zrýchlenia 1g jeho hodnota sa neustálila 
na polovici napájania, ale na hodnote 1,81 V. Rozptyl hodnôt výstupu po ustálení 
bol 1,41 mg. Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou bola 66,8 μV.  
Zmena odpovedá rozdielu vo výslednom zrýchlení snímača 0,223 mg. Priebeh 
zobrazený na obrázku č. 3.16 mal logaritmický charakter s narastajúcou tendenciou. 
Hodnota vnútornej teploty sa ustálila v čase približne 100 sekúnd.  
 
3.4.5 MMA7260QT 
MMA7260QT je trojosí low-cost akcelerometer pracujúci na kapacitnom princípe. 
Výrobca udáva teplotnú kompenzáciu na každom výstupe [22]. Napájacie napätie  
som zvolil 3,3 V, prúdový odber sa pohyboval okolo 500 μA.  
Akcelerometer má možnosť nastaviť rozsah na 1,5/2/4/6 g. V mojom prípade  
som rozsah nastavil na 1,5 g. Pri tomto rozsahu má akcelerometer citlivosť 800 mV/g. 
Zapojenie akcelerometra je zvolené podľa doporučení výrobcu. Na výstupe 
akcelerometra bol pripojený RC filter, ktorý sa skladal z rezistora o veľkosti 1 kΩ 
a kondenzátora s kapacitou 100 nF, pomocou ktorých som nastavil šírku pásma 
akcelerometra  
pre výstupy X a Y na 350 Hz a pre Z na 150 Hz. Schéma zapojenia akcelerometra  
je zobrazená na obrázku č. 3.6.  
Hodnota napájacieho napätia pri meraní bola 3.298919 ± 0,00001 V.  
Teplota v komore sa pohybovala na 25 ± 0,015 °C. Hodnoty teploty a napájacieho 
napätia boli nastavené podľa katalógového listu výrobcu. Na obrázkoch č. 3.17 až 3.19 
sú zobrazené výstupné priebehy X, Y a Z. Výstupy X a Y mali statické zrýchlenie 0 g. 
Za týchto okolností, pri napájaní 3,3 V a teplote 25 °C má byť výstupná hodnota 1,65 V. 
Výstup Z mal statické zrýchlenie -1 g, pričom hodnota výstupu za daných podmienok 
má byť 0,85 V.  
 
Obrázok č. 3.17  MMA7260QT priemerovaný výstup Xout 
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Hodnota výstupu Xout sa po 300 sekundách a spriemerovaní ustálila na hodnote 
1,659 V. Rozptyl výstupu bol 0,84 mg. Odchýlka oproti hodnote, ktorú udáva výrobca 
bola 9 mV. Po odstránení DC zložky bola zmena medzi počiatočnou a koncovou 
hodnotou výstupu 464,3 μV. Táto hodnota predstavuje zmenu 0,59 mg. Priebeh výstupu 
akcelerometra mal  exponenciálny charakter, ktorý bol spôsobený vnútornou teplotou 
akcelerometra. Hodnota vnútornej teploty sa ustálila približne po 250 sekundách. 
 
 
Obrázok č. 3.18  MMA7260QT priemerovaný výstup Yout 
Ako vidno z obrázku č. 3.18, priebeh výstupu Yout mal exponenciálnu závislosť. 
Rozptyl po ustálení a prepočte na zrýchlenie bol 1,7 mg. Hodnota výstupu 
bola po výpočte mediánu 1,661 V. Oproti hodnote, ktorú udáva výrobca bol rozdiel 
11 mV. Zmena medzi počiatočnou hodnotou výstupu a koncovou hodnotou činila 
v tomto prípade 254,6 μV, čo odpovedá zmene 0,34 mg. Hodnota vnútornej teploty 
sa ustálila v čase okolo 250 sekúnd. 
 
 
Obrázok č. 3.19  MMA7260QT priemerovaný výstup Zout 
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Hodnota výstupu Zout po ustálení dosahovala hodnoty 1,442 V. Rozdiel medzi 
výrobcom udávanou hodnotou, ktorá je 0,85 V bol 0,592 V. Rozptyl výstupu po ustálení 
bol 0,88 mg. Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou bola 491 μV, 
čo pri citlivosti 800 mV/g predstavuje zmenu 0,576 mg. Hodnota vnútornej teploty 
sa ustálila v čase 240 sekúnd.   
 
3.4.6 MMA7361L 
Podobne ako pri MMA7260QT aj MMA7361L je trojosí akcelerometer od firmy 
Freescale Semiconductor. Má vnútornú teplotnú kompenzáciu na výstupoch 
a nastaviteľný merací rozsah ±1,5 g, prípadne ±6 g [23]. Ak je pin g-Select nezapojený, 
je akcelerometer defaultne nastavený na rozsah ±1,5 g. Pri napájaní 3,3 V je prúdový 
odber akcelerometra 400 μA. Výstupnú hodnotu pri nulovom statickom zrýchlení  
udáva výrobca na 1,65 V. Citlivosť akcelerometra je 800 mV/g. Šírka pásma 
akcelerometra bola nastavená pomocou RC filtra na hodnotu 1500 Hz. Výrobca udáva 
zmenu ofsetu ±0,5 mg/°C. Schéma zapojenia MMA7361L je zobrazená na obrázku  
č. 3.20.  
 
Obrázok č. 3.20  Schéma zapojenia MMA7361L [24] 
Teplota v komore bola nastavená na 25 °C. Jej reálna hodnota bola 25 ± 0,015 °C. 
Vzorkovacia frekvencia bola 3200 Hz. Súčasne s meraním MMA7361L prebiehalo 
na karte NI-USB 6125 aj meranie MMA7260QT. Priebehy výstupov X, Y, 
Z sú zobrazené na obrázkoch č. 3.21 až 3.23.    
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Obrázok č. 3.21  MMA7361L priemerovaný výstup Xout 
Hodnota Xout sa po 300 s ustálila na hodnote 1,557 V. Rozdiel s hodnotou výrobcu 
bol 93 mV. Nameraná hodnota rozptylu bola 6,62 mg. Zmena medzi počiatočnou 
a koncovou hodnotou výstupu po odstránení DC zložky bola 101 μV, čo predstavuje 
0,126 mg. Na výstupnom priebehu nevidno žiadnu závislosť na teplote, výstup sa v čase 
nemenil.   
 
Obrázok č. 3.22  MMA7361L priemerovaný výstup Yout 
Hodnota výstupu Yout bola v čase 300 s po prepočte 1,730 V. Rozptyl výstupu  
mal po prepočte hodnotu 2,59 mg. Rozdiel medzi nameranou hodnotou  
a hodnotou udávanou výrobcom bol 80 mV. Priebeh vnútornej teploty výstupu Yout 
mal mierne narastajúcu tendenciu. Výstup sa ani po 300 s neustálil na konkrétnej 
hodnote. Rozdiel medzi počiatočnou a koncovou hodnotou bol 47 6μV.  
Hodnota odpovedala zmene 0,595 mg. 
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Obrázok č. 3.23  MMA7361L priemerovaný výstup Zout 
Hodnota výstupu Zout mala podľa katalógového listu odpovedať hodnote 2,45 V, 
keďže statické zrýchlenie malo hodnotu 1 g. Nameraná hodnota po prepočte bola 
2,166 V. Rozdiel medzi nameranou hodnotou a hodnotou udávanou výrobcom  
bol 284 mV. Rozptyl hodnôt bol 3,23 mg. Hodnota výstupu sa ustálila po 50 s.  
Zmena medzi počiatkom a koncom merania po odčítaní DC zložky  bola 407 μV,  
t.j. 0,509 mg. 
 
3.5 Meranie s NI-USB 6215 s kanálmi pripojenými ku AGND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č. 3.24 Schéma zapojenia merania ofsetu s kanálmi pripojenými na zem 
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3.5.1 ADXL193 
Priebeh výstupu Xout je zobrazený na obrázku č. 3.25. Schéma zapojenia 
akcelerometra je zobrazená v predchádzajúcej kapitole č. 3.4.2 na obrázku č. 3.10. 
Hodnota výstupu akcelerometra sa ustálila na napätí 2,484 V a v porovnaní 
s meraním so spoločne prepojenými kanálmi bol rozdiel 0,3 mV. Rozptyl výstupu  
bol po ustálení 39,1 mg. Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou merania bola 
100 μV, t.j. 12,6 mg. Hodnota sa ustálila približne po 100 sekundách. 
 
 
Obrázok č. 3.25 ADXL193 priemerovaný výstup Xout s gnd 
 
3.5.2 ADXL335 
Napájacie napätie bolo 2,999012 ± 0,00001 V. Teplota v komore sa pohybovala 
na hodnote 25 ± 0,018 °C. Zmena oproti napájaciemu napätiu pri predošlom meraní bola 
123 μV. Schéma zapojenia akcelerometra je zobrazená na obrázku č. 3.4. 
Hodnota ofsetu sa po 300 sekundách ustálila na hodnote 1,509 V. Priebeh výstupu 
exponenciálne klesal a ustálil sa približne v čase 200 sekúnd. V predošlom meraní 
sa ustálila v čase okolo 225 sekúnd. Rozdiel medzi počiatočnou a koncovou hodnotou 
bol 92 μV, t.j. 0,307 mg. Výrobca udáva zmenu ofsetu 1 mg/°C. Pri zmene 0,02 °C 
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v teplotnej komore dôjde ku zmene 0,02 mg. Keďže hodnota napájacieho napätia bola 
nižšia o 123 μV, priebeh mal menší spád, tým pádom aj menší rozdiel medzi 
počiatočnou a koncovou hodnotou výstupu. Rozptyl výstupnej hodnoty po ustálení 
bol 0,768 mg. 
 
 
Obrázok č. 3.26 ADXL335 priemerovaný výstup Xout s gnd 
Hodnota výstupu Yout sa po 300 sekundách ustálila na hodnote 1,490 V.  
Zmena oproti predchádzajúcemu meraniu bola 60 mV. Rozdiel medzi počiatočnou 
a koncovou hodnotou výstupu po odstránení DC zložky bol 103 μV, t.j. 0,345 mg. 
Rovnako ako pri Xout aj výstup Yout mal exponenciálnu závislosť na vnútornej teplote 
akcelerometra. Rozptyl hodnôt výstupu bol 0,768 mg. Hodnota vnútornej teploty  
sa ustálila približne po 200 s takisto, ako v predošlom meraní.  
 
 
Obrázok č. 3.27 ADXL335 priemerovaný výstup Yout s gnd 
Výstup Zout mal hodnotu statického zrýchlenia 1 g, avšak výrobca túto hodnotu 
neudáva. Výstupná hodnota sa ustálila na 1,811 V. Zmena v porovnaní so Zout 
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s predchádzajúceho merania bola 700 μV. Zmena medzi počiatočnou a koncovou 
hodnotou merania bola takisto 40 μV. Táto zmena odpovedá zrýchleniu 0,133 mg. 
Rozptyl bol 2,08 mg. Priebeh zobrazený na obrázku č.3.28 má logaritmický charakter 
s narastajúcou tendenciou. Hodnota výstupu sa ustálila približne v čase 100 s.  
 
 
Obrázok č. 3.28 ADXL335 priemerovaný výstup Zout s gnd 
 
3.5.3 MMA7260QT 
Schéma zapojenia akcelerometra je zobrazená na začiatku kapitoly 3.2 na obrázku 
č. 3.6. Podmienky merania boli rovnaké ako pri meraní ofsetu s prepojenými kanálmi.  
Hodnota napájacieho napätia bola 3,299240 ± 0,00001 V. Rozdiel v napájaní 
s predchádzajúcim meraní činil 321 μV. Teplota v komore mala 25 ± 0,018 °C.  
 Hodnota výstupu Xout, ktorý je zobrazený na obrázku č. 3.29, sa po 300 s ustálila 
na hodnote 1,649 V. V porovnaní s predchádzajúcim meraním bol rozdiel 9,6 mV.  
Od výrobcu sa hodnota líšila o 0,4 mV. Rozptyl výstupu bol 10,5 mg. Po odstránení DC 
zložky a spriemerovaní bola zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou výstupu 
486,3 μV, čo je zmena zrýchlenia zodpovedajúca 0,61 mg. Výrobca udáva zmenu 
0,6 mg/°C, ak predpokladám zmenu o 0,018 °C, ofset sa zmení o 0,011 mg.  
Priebeh výstupu má  exponenciálny charakter. Hodnota výstupu sa ustálila približne 
po 200 sekundách. 
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Obrázok č. 3.29 MMA7260QT priemerovaný výstup Xout s gnd 
Priebeh výstupu Yout je zobrazený na obrázku č. 3.30. Jeho hodnota zo začiatku 
lineárne klesala a v čase okolo 100 s sa ustálila. V čase 300 sekúnd dosahoval výstup 
hodnotu 1,744 V. Rozdiel bol v porovnaní s predchádzajúcou hodnotou 83 mV 
a hodnotou výrobcu 94 mV. Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou 
výstupného priebehu bola v tomto prípade 146 μV, čo odpovedá zmene 0,18 mg.  
Rozptyl výstupu po ustálení bol 19,7 mg.  
 
 
Obrázok č. 3.30 MMA7260QT priemerovaný výstup Yout s gnd 
Hodnota výstupu Zout sa po prepočte ustálila na hodnote 1,458 V.  
Rozdiel s predchádzajúcim meraním bol 16 mV a s výrobcom udávanou hodnotou  
bol rozdiel 0,608 V. Priebeh mal exponenciálny charakter. Výstup sa ustálil približne 
v čase 150 s. Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou bola 434 μV 
a pri citlivosti 800 mV/g predstavuje zmenu 0,542 mg. Rozptyl výstupnej hodnoty  
bol po ustálení priebehu 7,16 mg.  
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Obrázok č. 3.31 MMA7260QT priemerovaný výstup Zout s gnd 
 
3.5.4 MMA7361L 
Schéma zapojenia akcelerometra je zobrazená na obrázku č. 3.20.  
Parametre merania zostali rovnaké ako pri meraní so spoločným kanálom. Napájanie 
bolo nastavené na 3,3 V. Výrobca udáva hodnotu pri nulovom statickom zrýchlení 
1,65 V. Citlivosť akcelerometra je 800 mV/g. Výrobca udáva zmenu ofsetu ±0,5 mg/°C.  
Výstup Xout som nevyhodnocoval z dôvodu výskytu hodnôt na výstupe, ktoré 
nezodpovedali reálnym hodnotám. Chyba bola pravdepodobne spôsobená zlým 
pripojením vodiča ku doske s akcelerometrom. 
Hodnota výstupu Yout sa ustálila na hodnote 1,749 V. Rozdiel s predchádzajúcim 
meraním bol 19 mV a s výrobcom udávanou hodnotou bol rozdiel 99 mV. Priebeh mal 
lineárny charakter. Výstup bol od začiatku ustálený a v čase sa nemenil. Zmena medzi 
počiatočnou a koncovou hodnotou bola 22 μV a pri citlivosti 800 mV/g predstavuje 
zmenu 0,027 mg. Priebeh je zobrazený na obrázku č. 3.32. 
 
 
Obrázok č. 3.32 MMA7361L priemerovaný výstup Yout s gnd 
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Pri statickom zrýchlení 1 g výrobca udáva hodnotu výstupu Zout 2,45 V.  
Nameraná hodnota bola po 300 sekundách 2,058 V. Rozdiel bol 392 mV 
a s predchádzajúcim meraním 108 mV. Hodnota výstupu sa ustálila po 150 s.  
Rozdiel medzi počiatkom merania a koncom merania, po odčítaní DC zložky 
a spriemerovaní, predstavoval zmenu 390 μV, t.j. 0,488 mg. Rozptyl hodnôt  
bol po ustálení 34,6 mg. 
 
 
Obrázok č. 3.33 MMA7361L priemerovaný výstup Zout s gnd 
 
3.5.5 MEMSIC MXA6500 
MEMSIC MXA6500 je dvojosí low-cost akcelerometer. Merací rozsah 
akcelerometra je ±1 g a citlivosť 500 mV/g pri napájaní 3 V a teplote 25 °C [25].  
Snímač dokáže merať ako dynamické zrýchlenie (vibrácie), tak aj statické zrýchlenie 
(gravitáciu). Tento akcelerometer pracuje na tepelnom princípe a nepotrebuje žiadnu 
seizmickú hmotnosť. Akcelerometer je odolný voči zničeniu pri zrýchleniach väčších 
ako 50 000 g. Dokáže zaznamenať zrýchlenie ±1 mg pri šírke pásma 1 Hz.  
Výrobca udáva zmenu ofsetu 1,5 mg/°C.  
Napájacie napätie akcelerometra, merané pomocou multimetra HP34401A,  
bolo 2,999373 ± 0,00001 V. Teplota v komore dosahovala hodnoty 25 ± 0,02 °C.  
Pri daných podmienkach  a nulovom zrýchlení výrobca udáva ofset 1,25 V.  
Meranie akcelerometra MEMSIC MXA6500 prebiehalo súčasne s akcelerometrom 
Panasonic G3S. 
Priebeh výstupu Xout je zobrazený na obrázku č. 3.34. Priebeh exponenciálne klesá 
a ustáli sa v čase okolo 175 sekúnd. Výstup sa po 300 sekundách ustálil na hodnote 
1,262 V. Rozdiel s hodnotou, ktorú udáva výrobca bol 12 mV. Zmena medzi 
počiatočnou a koncovou hodnotou bola 1,26 mV, čo predstavuje zrýchlenie 2,52 mg. 
Rozptyl hodnôt bol po ustálení snímača a prepočte na zrýchlenie 4,67 mg.   
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Obrázok č. 3.34 MEMSIC MXA6500 priemerovaný výstup Xout s gnd 
Výstup akcelerometra Yout je zobrazený na obrázku č. 3.35. Takisto ako výstup Xout, 
tak aj Yout exponenciálne klesá. Výstup sa ustálil na hodnote 1,245 V.  
Rozdiel s výrobcom udávanou hodnotou bol 5 mV. Hodnota výstupu sa ustálila  
po 150 s. Zmena medzi počiatočnou a konečnou hodnotou bola 631 μV, čo predstavuje 
chybu v meraní zrýchlenia 1,26 mg. 
 
 
Obrázok č. 3.35 MEMSIC MXA6500 priemerovaný výstup Yout s gnd 
 
3.5.6 Panasonic GS3 61231 
GS3 61231 je trojosí akcelerometer od firmy Panasonic. Akcelerometer pracuje 
na piezorezistívnom princípe [26]. Merací rozsah akcelerometra je ±2 g. Prúdový odber 
akcelerometra pri napájaní 3 V udáva výrobca 1,7 mA. Citlivosť akcelerometra 
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pri teplote 25 °C a napájacom napätí 3 V je 500 mV/g. Šírka pásma akcelerometra bola 
nastavená pomocou kondenzátorov s kapacitou 8,2 nF na 200 Hz. Na obrázku č. 3.36 
je zobrazená schéma zapojenia akcelerometra GS3 61231. Hodnota ofsetu sa má podľa 
výrobcu ustáliť na hodnote 1,5 V.  
 
 
Obrázok č. 3.36 Schéma zapojenia akcelerometra GS3 61231 [26] 
Výstup Xout je zobrazený na obrázku č. 3.37. Priebeh výstupu logaritmicky narastal 
a ani počas 300 sekúnd sa neustálil. Hodnota výstupu po 300 sekundách dosiahla 
1,453 V. Rozdiel oproti výrobcom udávanej hodnote bol 47 mV. Zmena medzi 
počiatočnou a koncovou hodnotou bola 1,236 mV, čo predstavuje zmenu po prepočte 
na zrýchlenie 2,47 mg. Rozptyl hodnôt po ustálení výstupu bol 3,62 mg. 
 
 
Obrázok č. 3.37 GS3 61231 priemerovaný výstup Xout s gnd 
Ďalším v poradí je výstup akcelerometra GS3 Yout, ktorý je zobrazený 
na nasledujúcom obrázku č. 3.38. Jeho priebeh logaritmicky narastal, v čase 100 sekúnd 
začal lineárne klesať, až sa ustálil v čase približne 275 sekúnd na hodnote 1,466 V. 
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Rozdiel medzi nameranou a výrobcom udávanou hodnotou činil 34 mV. Zmena medzi 
počiatočnou a konečnou hodnotou merania bola 276 μV , t.j. po prepočte 0,553 mg. 
Po ustálení výstupu a prepočte na zrýchlenie bol rozptyl hodnôt akcelerometra 3,42 mg. 
 
 
Obrázok č. 3.38 GS3 61231 priemerovaný výstup Yout s gnd 
Posledným výstupom akcelerometra GS3 bol Zout, ktorý je zobrazený na obrázku 
č. 3.39. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch výstupov jeho výstup exponenciálne 
klesal. Posledná nameraná hodnota bola 2,118 V. Zmena medzi počiatočnou a koncovou 
hodnotou výstupu bola 2,265 mV. Táto zmena prestavuje zrýchlenie 4,53 mg.   
Hodnota statického zrýchlenia osi Z bola 1 g. Pre túto možnosť výrobca neudával ofset 
akcelerometra. 
 
 
Obrázok č. 3.39 GS3 61231 priemerovaný výstup Zout s gnd 
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3.6 Meranie ofsetu s kartou NI-PXI 4462 
Rozdiel medzi predchádzajúcimi meraniami je ten, že namiesto napájania 
a aj spracovávania dát zo snímačov pomocou karty NI-UBS 6215, 
som na spracovávanie dát použil kartu PXI 4462.  
Jedná sa o 24 bitovú kartu, pričom NI-USB 6215 bola 16 bitová karta.  
Vyznačuje sa oveľa lepšou citlivosťou 1,19 μV a hladinou šumu na úrovni 
8 nV/sqrt(Hz).  Cenový rozdiel medzi kartami je okolo 100 000 Kč. PXI 4462 obsahuje 
hardverový antialiasing filter. Hodnota filtra sa počíta z nastavenej hodnoty vzorkovacej 
frekvencie. PXI 4462 má 4 diferenciálne analógové vstupy. 
Meraním som chcel overiť správnosť a opakovateľnosť predošlých meraní.  
Schéma zapojenia je zobrazená na obrázku č. 3.40. Pri meraní boli zachované rovnaké 
podmienky ako pri meraniach s kartou NI-USB 6215. Teplota v komore sa udržiavala 
na hodnote 25 °C a napájacie napätie som volil podľa katalógového listu výrobcu.  
 
Použité meracie prístroje 
 NI-USB 6215 
 NI-PXI 4462 
 NI-PXI 1033 
 HP34401A 
 Teplotná komora 
 PC  
 Softvér na spracovanie LabView 11 
 Nepájivé pole, vodiče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č. 3.40 Schéma zapojenia merania ofsetu s kartou NI-PXI 4462 
HP34401
A 
PC 
NI USB 6215 
 
AO0 
AGND 
Teplotná komora 
USB
B 
DUT1 
Y out 
X out 
Z out 
Vcc PXI 4462 
AI0 
AI1 
AI2 
USB
B 
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3.6.1 ADXL193 
Napájacie napätie akcelerometra bolo 5 V. Teplota v komore sa pohybovala 
na 25 ± 0,02 °C. Keďže šírka pásma akcelerometra bola 400 Hz, zvolil som vzorkovaciu 
frekvenciu 1 kHz.  
Priebeh výstupu ADXL193 Xout je zobrazený na obrázku č. 3.41. V prvej tretine 
výstup exponenciálne klesal, ustálil sa v čase okolo 100 s. Priebeh je skoro zhodný 
s priebehom v meraní so spoločne prepojenými susednými kanálmi. Rozptyl hodnôt, 
na ktorých sa výstup ustálil, bol 45,78 mg. Stredná hodnota ustálenia výstupu bola 
2,4778 V. Rozdiel medzi počiatočnou a koncovou hodnotou bol 122 μV, čo predstavuje 
15,25 mg.  
 
 
Obrázok č. 3.41 ADXL193 priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
 
3.6.2 MMA7260QT 
Napájacie napätie zmerané pomocou voltmetra HP34401A bolo 
3,2986376 ± 0,00001 V. Teplota v komore sa počas merania pohybovala na hodnotách 
25 ± 0,019 °C. Keďže šírka pásma akcelerometra bola pre výstupné osi X a Y 350 Hz 
a pre os Z 150 Hz, vzorkovaciu frekvenciu som volil 1 kHz.  
Na obrázku č. 3.42 je zobrazený výstup akceleromtra  Xout. Priebeh exponenciálne 
klesal a hodnota výstupu sa ustálila približne okolo 225 sekundy. Drift ofsetu 
sa pohyboval po 72 meraniach v rozmedzí 798 μg. Hodnota výstupu  
sa po spriemerovaní ustálila na 1,642  V. Rozdiel medzi počiatočnou a koncovou 
hodnotou bol 450 μV, po prepočte 564 μg.  
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Obrázok č. 3.42 MMA7260QT Xout priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
Na obrázku č. 3.43 je zobrazený výstup Yout. Priebeh výstupu exponenciálne klesal. 
Výstup sa viac menej ustálil až na 230 sekunde. Stredná hodnota ustálenej hodnoty bola 
1,621 V. Rozptyl ustálených hodnôt bol 1,7 mg. Rozdiel medzi počiatočnou a koncovou 
hodnotou bol 217,7 μV. Pri citlivosti 800 mV/g to predstavuje 272 μg.  
 
 
Obrázok č. 3.43 MMA7260QT Yout priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
Posledným z premeraných výstupov akcelerometra bol Zout, ktorého priebeh 
je zobrazený na obrázku č. 3.44. Priebeh exponenciálne klesal a v čase 200 sekúnd 
sa ustálil. Rozptyl ofsetu bol po prepočte 1,16 mg. Hodnota napätia po ustálení 
a následnom priemerovaní hodnôt bola 1,442 V.  
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Obrázok č. 3.44 MMA7260QT Zout priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
 
3.6.3 MMA7361L 
Hodnota napájacieho napätia akcelerometra bola 3,298762 ± 0,00001 V.  
Teplota v komore sa pohybovala na hodnote  25 ± 0,018 °C.  
Na obrázku č. 3.45 je zobrazený priebeh výstupu Xout. Priebeh mal mierne 
narastajúci charakter. Hodnota sa prakticky neustálila, ale stále mierne narastala. 
Rozptyl hodnôt po 72 iteráciách bol 16,59 mg. Priemerná hodnota výstupu bola 1,372 V. 
Aj napriek tomu, že mierny nárast nie je taký zreteľný, tak zmena medzi počiatočnou 
a koncovou hodnotou po odčítaní DC a spriemerovaní bola 121 μV. Pri citlivosti 
akcelerometra 800 mV/g zodpovedala hodnota zmene zrýchlenia 152 μg. 
  
 
Obrázok č. 3.45 MMA7361L Xout priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
Na ďalšom obrázku č. 3.46 je zobrazený priebeh výstupu Yout. Výstup, tak ako 
v predchádzajúcom prípade výstupu Xout, má mierne narastajúci charakter v prvej 
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polovici priebehu, ktorého hodnota sa ustálila približne v čase 200 s. Rozptyl hodnôt 
výstupu po ustálení bol 2,556 mg. Hodnota výstupu po prepočte bola 1,748 V.  
Zmena medzi počiatočnou a koncovou hodnotou dosahovala niekoľko násobne vyššie 
hodnoty ako pri predošlom výstupe, a to 735 μV, čo po prepočte zodpovedá hodnote 
919 μg.   
 
Obrázok č. 3.46 MMA7361L Yout priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
Na poslednom obrázku č. 3.47 je zobrazený výstup akcelerometra MMA7361 Zout. 
Jeho priebeh zaznamenal mierny nárast v prvých 50 sekundách, a potom sa ustálil 
a prakticky sa nemenil. Hodnota rozptylu bola 4,51 mg. Zmena medzi počiatočnou 
a koncovou hodnotou vnútornej teploty predstavovala zmenu na výstupe 496 μV, čo činí 
rozdiel vo výslednom zrýchlení 620 μg.  
 
 
Obrázok č. 3.47 MMA7361L Zout priemerovaný výstup NI-PXI 4462 
Výstupy snímača dosiahli podobné hodnoty pri zmene vnútornej teploty, čo sa dalo 
predpokladať. Výrazný rozdiel je v rozptyle hodnôt na výstupe po opätovnom zapínaní.  
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4 ZHODNOTENIE 
Na nasledujúcich obrázkoch č. 4.1 až 4.3 sú zobrazené tabuľky s výsledkami meraní. 
Všetky tri merania dosiahli podobné výsledky. Z výsledkov sa dá usúdiť, že meranie 
je opakovateľné, avšak je dôležité mať na vstupe totožné napájacie napätie, odizolovať 
tepelnú komoru od vibrácií a zvýšiť ako aj počet iterácií, tak aj dobu ustálenia snímača. 
Ako vidno, z hodnôt zmien počiatočnej a koncovej hodnoty výstupu, snímače 
odmerané všetkými spôsobmi dosiahli veľmi podobné výsledky a mierne zmeny mohli 
byť spôsobené práve zmenou vstupného napätia. Karta NI-USB 6215 bola schopná 
držať konštantné napätie na výstupe, ale len v rámci jednej inicializácie.  
Napríklad pri meraní s prepojenými kanálmi a s kanálmi pripojenými ku AGND karty 
bola zmena medzi napájacími napätiami 123 μV. 
Z výsledkov je ďalej vidno, že hodnota rozptylu hodnôt je pri každom meraní  
iná tzn., že jej hodnota má náhodný charakter. Je možné, že predĺžením dĺžky merania 
na jeden týždeň, prípadne dlhšie obdobie, by sa získala dostatočná štatistická vzorka 
meraní, pri ktorej by rozptyl hodnôt dosahoval rovnaké výsledky.  
 
NI-USB 6215 prepojené susedné kanály 
    
Fyzikálny 
princíp  
Zmena medzi 
počiatočnou a 
koncovou hodnotou 
výstupu 
Rozptyl 
výstupu po 
ustálení 
Stredná 
hodnota 
výstupu po 
ustálení 
Čas 
ustálenia 
Snímače Os - (mg) (mg) (V) (s) 
ADXL193 X kapacitný 16,00 47,30 2,483 60 
ADXL321 Y kapacitný 1,65 8,40 - - 
ADXL335 
X 
kapacitný 
0,38 2,85 1,499 225 
Y 0,29 1,21 1,546 200 
Z 0,22 1,41 1,810 100 
MMA7260QT 
X 
kapacitný 
0,59 0,84 1,659 250 
Y 0,34 1,70 1,661 250 
Z 0,58 0,88 1,442 240 
MMA7361L 
X 
kapacitný 
0,13 6,72 1,557 0 
Y 0,56 2,59 1,730 - 
Z 0,51 3,23 2,166 50 
Obrázok č. 4.1 Vyhodnotenie merania s prepojenými susednými kanálmi 
V prvom prípade som premeral 5 akcelerometrov od dvoch firiem.  
Jednalo sa o akcelerometre pracujúce na kapacitnom princípe. Zmerané boli prakticky 
tri parametre snímačov. 
Prvým parametrom bola opakovateľnosť snímača, ktorá vyjadruje rozptyl hodnôt 
na akých sa snímač po opätovnom zapínaní ustaľoval. V ideálnom prípade by to bola 
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stále tá istá hodnota. Hodnoty sú uvádzané v mg, aby sa snímače dali medzi sebou 
porovnať. Najhoršie dopadol jednoosí snímač ADXL193, ktorý mal od druhého 
najhoršieho snímača hodnotu o 40 mg vyššiu. Takisto najhoršie dopadol aj v zmene 
medzi počiatočnou a koncovou hodnotou, ktorá predstavovala vplyv zmeny vnútornej 
teploty na výstup snímača, tam mal hodnotu 16 mg. Naopak uňho došlo 
k najrýchlejšiemu ustáleniu teploty v čase 60 s. Druhý najhorší snímač z hľadiska 
zmeny vplyvu vnútornej teploty na výstup bol ADXL321, ktorý dosiahol hodnotu 
1,65 mg. Jeho výstup sa ale ani po 300 sekundách neustálil a naďalej klesal. Najlepšie 
dopadli snímače ADXL335 a MMA7260QT, ktoré mali podobné výsledky. MMA7361 
dosiahol porovnateľné výsledky v zmene medzi počiatočnou a koncovou hodnotou, 
ale mal väčší rozptyl hodnôt na výstupe. 
 
NI-USB 6215 kanály pripojené na AGND 
    
Fyzikálny 
princíp  
Zmena medzi 
počiatočnou a 
koncovou hodnotou 
výstupu 
Rozptyl 
výstupu po 
ustálení 
Stredná 
hodnota 
výstupu po 
ustálení 
Čas 
ustálenia 
Snímače Os - (mg) (mg) (V) (s) 
ADXL193 X kapacitný 12,600 39,10 2,484 100 
ADXL335 
X 
kapacitný 
0,307 0,77 1,509 200 
Y 0,345 0,77 1,49 200 
Z 0,130 2,08 1,811 100 
MMA7260QT 
X 
kapacitný 
0,610 10,50 1,649 200 
Y 0,180 19,70 1,744 100 
Z 0,542 7,16 1,458 150 
MMA7361L 
X 
kapacitný 
- - - - 
Y 0,027 39,60 1,749 - 
Z 0,488 34,60 2,059 150 
MEMSIC 
MXA6500 
X 
tepelný 
2,520 4,67 1,262 175 
Y 1,260 2,53 1,245 150 
GS3 61231 
X 
piezoretistívny 
2,470 3,62 1,453 - 
Y 0,553 3,42 1,466 - 
Z 4,530 10,40 2,118 - 
Obrázok č. 4.2 Vyhodnotenie merania s kanálmi pripojenými k AGND 
V druhom meraní som použil 6 akcelerometrov od štyroch rôznych výrobcov. 
Zameral som sa aj na rozdielny fyzikálny princíp inerciálnych snímačov.  
A6500 od firmy Memsic pracuje na tepelnom princípe a GS3 sensor od Panasonicu 
na piezorezistívnom princípe. 
Rovnako, ako v predošlom meraní, aj tu vzhľadom na merané parametre dopadol 
najhoršie ADXL193. U snímačov od firmy freescale výrobca udáva, že majú na výstupe 
tepelnú kompenzáciu. Aj napriek tomu, že sú cenovo nižšie ako ADXL335 sú schopné 
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dosahovať podobné výsledky ako on. Ich hodnota sa vždy pohybovala najhoršie 
na 0,61 mg a u ADXL 335 0,38 mg. Naopak v tomto meraní dopadol ako druhý najhorší, 
čo sa týka rozptylu výstupu MMA7361, ktorého hodnoty sa pohybovali medzi  
30 až 40 mg. Ako tretí najhorší dopadol MMA7260QT s rozptylom hodnôt  
na ose Y 19,7 mg.   
U snímača A6500 bol predpoklad, že má výraznejší vplyv na zmenu okolitej teploty. 
Hodnota zmeny vnútornej teploty sa prejavila na výstupe X zmenou 2,52 mg a na ose Y 
zmenou 1,26 mg. Rozptyl ofsetu sa pohyboval 4,67 v prípade X a 2,53 mg v prípade Y.   
Výstup piezorezistívneho snímača GS3 sa ani po 300 sekundách neustálil. 
Po odčítaní hodnôt dosiahol podobné výsledky ako Memsic A6500. Rozptyl hodnôt 
dosahoval na výstupoch X a Y hodnoty 3,62 a 3,42 mg, a na výstupe Z 10,4 mg.  
Zmena vnútornej teploty sa na výstupe X prejavila zmenou zrýchlenia 2,47 mg,  
na výstup Y 0,553 mg a na výstupe Z 4,53 mg.  
 
NI-USB 6215  s PXI 4462 
    
Fyzikálny 
princíp  
Zmena medzi 
počiatočnou a 
koncovou hodnotou 
výstupu 
Rozptyl 
výstupu po 
ustálení 
Stredná 
hodnota 
výstupu po 
ustálení 
Čas 
ustálenia 
Snímače Os - (mg) (mg) (V) (s) 
ADXL193 X kapacitný 15,250 45,78 2,478 100 
MMA7260QT 
X 
kapacitný 
0,564 0,80 1,642 225 
Y 0,272 1,70 1,621 230 
Z 0,463 1,16 1,442 200 
MMA7361L 
X 
kapacitný 
0,151 16,59 1,372 - 
Y 0,919 2,56 1,748 200 
Z 0,620 4,51 2,115 50 
Obrázok č. 4.3 Vyhodnotenie merania s použitím karty NI-PXI 4462 
Celkovo najlepšie dopadol snímač ADXL 335, ktorý dosiahol najlepšie výsledky.  
Je predpoklad, že mal najnižšiu závislosť na zmene teploty z dôvodu najmenšieho 
prúdového odberu 350 μA a napájania 3 V. Jedná sa o kapacitný snímač zrýchlenia. 
Ako ďalšie dopadli snímače od firmy Freescale MMA7260, za ním MMA7361. 
Ich prúdový odber bol 500 μA pri MMA7260 a 400 μA pri MMA7361. 
Za nimi nasledoval kapacitný snímač zrýchlenia ADXL321, ktorý mal zmenu medzi 
počiatočnou a koncovou hodnotou výstupu o 1 mg vyššiu ako MMA7361 
a MMA7260QT. Prúdový odber snímača uvádza výrobca 490 μA.     
GS3 a Memsic dosiahli podobné výsledky s tým rozdielom, že akcelerometer A6500  
sa dokázal ustáliť po 200 s a výstup GS3 sa neustálil ani po 300 sekundách merania. 
Najhoršie dopadol snímač ADXL193. Zmena zrýchlenia na výstupe po ustálení 
dosiahla hodnotu 16 mg a rozptyl hodnôt na výstupe 47 mg. 
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5 ZÁVER 
V teoretickej časti tejto diplomovej práce som rozobral základné fyzikálne princípy 
inerciálnych snímačov. Popísal som ich základné chyby a meracie modely.  
Poslednú kapitolu teoretického rozboru som venoval charakteristike základných 
meracích metód pre inerciálne snímače. 
V praktickej časti som sa rozhodol pre spracovanie merania stability ofsetu.  
Tomuto meraniu som sa venoval vzhľadom na dostupnosť meracích zariadení 
v laboratóriu. Jednalo sa o statický test, ktorého základným stavebným prvkom 
meracieho reťazca mala byť regulovateľná komora a zdroj konštantného napätia. 
Pre praktickosť merania som použil kartu NI-USB 6215, ktorá slúžila 
ako na zber dát, tak aj na napájanie snímačov. Karta disponuje dvoma analógovými 
výstupmi, z ktorých každý zvládne prúdový odber 2 mA. Táto karta je dosť náchylná 
na presluchy, preto som sa snažil túto chybu eliminovať, a to dvoma spôsobmi.  
Ako prvé som pripojil každý výstup zo snímača na dva za sebou nasledujúce vstupy 
a spracovával som vždy len ten druhý. V druhom prípade som každý druhý kanál 
pripojil na analógovú zem karty. Týmto spôsobom mala karta získať dostatočný čas 
na to, aby zaznamenala relevantné dáta. Pre overenie správnosti som realizoval meranie 
na karte NI-PXI 4462, ktorej hodnoty som považoval za referenčné. 
Výsledky sa pre všetky tri alternatívy merania líšili len minimálne.  
Zmeny výsledkov mohli byť spôsobené zmenou napájania snímačov, ktoré sa menilo 
rádovo v jednotkách až stovkách μV pre dané meranie, úrovňou šumu a citlivosťou 
kariet. Hladina šumu karty NI-USB 6215 je 68,7 μV. Zmeny, ktoré som meral  
na výstupoch snímačov sa pohybovali rádovo v stovkách až tisíckach μV. Je zrejmé,  
že šum sa mohol prejaviť aj vo výsledkoch merania. Chyba, ktorú to mohlo spôsobiť  
sa pohybuje v jednotkách percent. Aj napriek tejto chybe, to na výsledky merania 
nemalo veľký vplyv. Avšak je zrejmé, že karta NI-USB 6215 nie je vhodná na meranie 
stability ofsetu pokiaľ chceme dosiahnuť presné výsledky, ale na posúdenie rozdielov 
snímačov, prípadne laboratórne cvičenia je postačujúca. Pri použití tejto karty  
nám na meranie postačuje len DUT, snímač, softvér na vyhodnocovanie a teplotná 
komora. Táto jednoduchosť je však zaplatená vysokou hladinou šumu karty.      
Premeral som sedem akcelerometrov od štyroch výrobcov. Jednalo sa o päť 
kapacitných, jeden piezorezistívny a jeden tepelný snímač zrýchlenia. 
Výsledkom merania boli tri parametre. Prvý bol rozptyl hodnôt, na ktorých 
sa snímač ustálil po každej iterácii v mg. To je chyba, ktorá vzniká opätovným 
zapínaním snímača. Po spriemerovaní týchto hodnôt som získal hodnotu ofsetu, ktorú 
som porovnával s hodnotou výrobcu, pokiaľ ju udával. Bola meraná za rovnakých 
podmienok ako porovnávaná hodnota. Posledným parametrom bola závislosť vnútornej 
teploty na výstupe snímača. Keďže MEMS inerciálne snímače majú vysokú teplotnú 
závislosť a pri napájaní dochádza k ich ohrevu, chcel som zistiť, či sa táto zmena prejaví 
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na výstupe a ak áno, tak akým spôsobom. Po odstránení DC zložky z každého merania 
a následnom spriemerovaní meraní som získal priebeh závislosti výstupu na teplote.  
Pozoroval som zmenu, ktorú spôsobí teplota na výstupe po pripojení až po koniec 
iterácie. Hodnotu zmeny som prepočítal na zrýchlenie kvôli lepšiemu porovnaniu medzi 
snímačmi. Predpokladal som, že snímače s najväčším odberom budú mať najväčšiu 
závislosť na vnútornej teplote. 
Najlepšie dopadol snímač pracujúci na kapacitnom princípe ADXL335, ktorý mal 
zároveň aj najmenší prúdový odber. Zmeny medzi počiatočnou a koncovou zmenou 
výstupu dosahovali hodnoty 0,13 až 0,38 mg. Rozptyl hodnôt výstupu mal od 0,88 mg 
až do 2,85 mg.  
Snímače od Freescale, MMA7260QT a MMA7361 dosahovali podobné výsledky. 
Mali dobrú odolnosť voči vnútornej zmene teploty, ktorá sa pohybovala od 0,027 mg 
do 0,919 mg. Horšie dopadli s testom opakovateľnosti, kde sa hodnoty MMA7260QT 
pohybovali od 0,84 do 19,7 mg a MMA7361 od 2,56 do 39,6 mg.  
Tepelný snímač zrýchlenia MEMSIC A6500 mal hodnoty zmeny výstupu 
na ose X 1,26 a na Y 2,52 mg. Je zrejmé, že dopadol horšie, keďže pri tepelných 
snímačoch je značná tepelná závislosť a odporúča sa pridávať externý snímač teploty 
pre teplotnú kompenzáciu.  Rozptyl hodnôt ofsetu sa pohyboval od 2,53 do 4,67 mg.  
O niečo horšie dopadol piezorezistívny snímač GS3, ktorého hodnoty sa ani po 300 s  
neustálili. Po prepočte hodnôt, mal zmenu výstupnej závislosti od 0,533 mg na výstupe 
Y až po 4,53 mg na výstupe Z. Hodnoty rozptylu ofsetu mal na výstupoch X a Y okolo 
hodnoty 3,6 mg a na výstupe Z 10,4 mg. Tieto dva snímače mali vyšší prúdový odber, 
a to 1,7 mA GS3 a 2 mA A6500, čo je jeden z dôvodov horších výsledkov. 
Najhoršie dopadol snímač ADXL 193 od firmy Analog Devices.  Hodnota zmeny 
výstupu počiatočnej a koncovej hodnoty dosiahla 16 mg a rozptyl hodnôt na výstupe 
sa pohyboval na hodnote 47,3 mg. 
Meranie so spoločnými kanálmi, ako aj meranie s kanálmi pripojenými k AGND, 
nemali zásadný rozdiel vo výsledkoch. V porovnaní s meraním na karte PXI 4462 
dopadli tiež dobre.  
Ako vidno z výsledkov, zásadné zmeny hodnôt nastali v zmene rozptylu ofsetu, 
ktorého hodnoty sa s každým meraním u niektorých snímačov, ako napríklad 
MMA7260QT výrazne menili. Pre zistenie, či je táto chyba vyčísliteľná odporúčam 
v ďalšom pokračovaní zvýšiť čas ustálenia aspoň na dvojnásobok a zvýšiť počet meraní 
pre získanie väčšieho štatistického balíčka dát.  
V niektorých meraniach sa prejavili vibrácie okolia. Merací reťazec nebol žiadnym 
spôsobom odizolovaný od vibrácii, preto by som do budúcnosti odporúčal odizolovať 
merací reťazec, čo by malo zvýšiť opakovateľnosť meraní ako aj presnosť.  
V poslednom kroku som nemohol overiť napájanie pomocou iného zdroja 
v dôsledku znefunkčnenia teplotnej komory. Do budúcnosti by som to určite realizoval. 
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V práci som zostavil merací reťazec, ktorý je vhodný na meranie stability ofsetu, 
pri použití karty NI-USB 6215. Použitie tejto karty mi umožnilo napájanie dvoch 
akcelerometrov a zároveň aj spracovávanie výstupov z nich. Tento fakt výrazne 
zjednodušil merací reťazec, oproti iným meraniam. Automatizáciu merania  
som dosiahol pomocou softvéru LabView 11, ktorým som ovládal napájanie  
aj spracovávanie a ukladanie dát. Na základe výsledkov meraní usudzujem, že karta 
nie je vhodná na presné meranie pre jej vysokú hodnotu šumu, no pre jej nízku cenu  
je merací reťazec vhodný na použitie v laboratórnych cvičeniach. Pre presné meranie 
odporúčam kartu NI-PXI 4462, ktorej hodnota šumu sa pohybuje výrazne pod hladinou 
merania, prípadne použitie multimetra. 
Ďalej som predpokladal vplyv vnútornej teploty na výstup snímačov, ktorý  
sa mi po odstránení DC zložky a spriemerovaní podarilo vykresliť. Bol predpoklad,  
že pri snímačoch s vyšším prúdovým odberom sa prejaví vyššia závislosť výstupu  
na teplote. Táto hypotéza sa potvrdila.  
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Zoznam skratiek 
 
MEMS Micro-electromechanical system - Mikro-elektromechanický snímač 
SFS Specific force sensor – snímač špecifickej sily 
DUT Device under test – zariadenie ktoré sa testuje 
AC Alternating current – striedavé napätie 
DC Direct current – jednosmerné napätie 
DAQ Data acquisition – zber dát 
lvm LabView Measurement file  
ppm parts per million – miliontina  
INS  Inertial navigation system – inerciálny navigačný systém 
ARW Angle random walk 
NI National Instruments 
MGSL Maximum g-sensing level – maximálna hodnota zrýchlenia 
AA Antialiasing  
Vi Virtual instrument 
GPS Global Positioning System – Globálny lokalizačný systém 
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